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1 Allgemeine Informationen
1.1 Beschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich fur das optris® CT Infrarot-Thermometer entschieden haben.

Die Sensoren der Serie optris CT sind berlihrungslos messende Infrarot-Temperatursensoren.

Sie messen die von Objekten emittierte Infrarotstrahlung und berechnen auf dieser Grundlage die
Oberflachentemperatur [»8 Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung]. Das Sensorgehduse des CT-
Messkopfes besteht aus Edelstahl (Schutzgrad IP65/ NEMA-4) — die Auswerteelektronik ist in einem
separaten Zink-Druckgussgehduse untergebracht.

Die CT - Sensoren sind empfindliche optische Systeme. Die Montage sollte deshalb
ausschlieBlich tber das vorhandene Gewinde erfolgen.

e Vermeiden Sie abrupte Anderungen der Umgebungstemperatur.

e Vermeiden Sie grobe mechanische Gewalt am Messkopf, da dies zur Zerstérung fihren
@ kann und in diesem Fall jegliche Gewahrleistungsanspriiche entfallen.

¢ Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich an die Mitarbeiter unserer Serviceabteilung.

Hersteller behalt sich im Interesse der technischen Weiterentwicklung das Recht auf

@ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Der
Anderungen der in dieser Anleitung angegebenen Spezifikationen vor.
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» Alle Zubehorteile kdnnen unter Verwendung der in Klammern [ ] angegebenen
Artikelnummern bestellt werden.

1.2 Gewahrleistung

Sollten trotz sorgfaltiger Qualitatskontrolle Geréatedefekte auftreten, bitten wir Sie, sich umgehend mit
unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen. Die Gewahrleistungsfrist betragt 24 Monate ab
Lieferdatum. Nach diesem Zeitraum gibt der Hersteller im Reparaturfall eine 6-monatige Gewahrleistung auf
alle reparierten oder ausgetauschten Geratekomponenten. Nicht unter die Gewébhrleistung fallen Schaden,
die durch unsachgemaRe Behandlung, Offnung des Gerates oder Gewalteinwirkung entstanden sind. Der
Hersteller haftet nicht fir etwaige Folgeschaden oder bei nicht bestimmungsgemaliem Einsatz des
Produktes. Im Falle eines Geratefehlers wahrend der Gewahrleistungszeit erfolgt eine kostenlose
Instandsetzung bzw. Kalibrierung des Gerates. Die Frachtkosten werden vom jeweiligen Absender getragen.
Der Hersteller behdlt sich den Umtausch des Gerétes oder von Teilen des Gerates anstelle einer Reparatur
vor. Ist der Fehler auf eine missbréauchliche Verwendung oder auf Gewalteinwirkung zurtickzufuhren, werden
die Kosten vom Hersteller in Rechnung gestellt. In diesem Fall wird vor Beginn der Reparatur auf Wunsch
ein Kostenvoranschlag erstellt.

1.3 Lieferumfang

= CT-Messkopf mit Anschlusskabel und Auswerteelektronik
= Montagemutter
= Bedienungsanleitung
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1.4 Wartung

Linsenreinigung: Lose Partikel kénnen mit sauberer Druckluft weggeblasen werden. Die Linsenoberflache

kann mit einem weichen, feuchten Tuch (befeuchtet mit Wasser oder einem wasserbasierten Glasreiniger)
gereinigt werden.

Benutzen Sie niemals I6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel (weder fur die Optik, noch fur das
Gehause).
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1.5 Modelliibersicht

Die Sensoren der CT-Serie sind in folgenden Basisvarianten lieferbar:

Modell

CTLT

CT fast

CT hot

CT1M

CT 2M

Kurzbezeichnungen

LTO2
LT15
LT22
LT15F
LT25F
LTO2H
LT10H
1ML
1MH
1IMH1
2ML
2MH
2MH1

Messbereich

-50 bis 600 °C

-50 bis 975 °C

-50 bis 975 °C

-40 bis 975 °C

485 bis 1050 °C
650 bis 1800 °C
800 bis 2200 °C
250 bis 800 °C

385 bis 1600 °C
490 bis 2000 °C

Spektrale
Empfindlichkeit

8-14 pm

8-14 pm

8-14 pm

1,0 pm

1,6 pm

$optris

Typische Anwendungen

nichtmetallische Oberflachen

schnelle Prozesse

hohe Umgebungstemperaturen (bis 250 °C)

Metalle und Keramiken

Metalle und Keramiken
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3ML 50 bis 400 °C
3MH 100 bis 600 °C
CT 3M 3MH1 150 his 1000 °C 2,3 um Metalle bei geringen Objekttemperaturen (ab 50 °C)
3MH2 200 bis 1500 °C
3MH3 250 bis 1800 °C
G5L 100 bis 1200 °C
CT G5 5,0 um Glastemperaturen
G5H 250 bis 1650 °C
CT P3 P3 50 bis 400 °C 3,43 um
Temperatur von diinnen Kunststofffolien
CT P7 P7 0 bis 710 °C 7,9 pm

In dieser Bedienungsanleitung werden im Folgenden ausschlie3lich die Kurzbezeichnungen verwendet. Bei den
Modellen 1M, 2M, 3M und G5 wird der Gesamtmessbereich jeweils in mehrere Teilbereiche (L, H, H1 usw.)
unterteilt.
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1.6 Werksvoreinstellung

Die Geréte haben bei Auslieferung folgende Voreinstellungen:

Signalausgabe Objekttemperatur

Emissionsgrad

Transmission

Mittelwertbildung (AVG)

Smart Averaging

Maximalwerthaltung (MAX)
Minimalwerthaltung (MIN)

untere Grenze Temperaturbereich [°C]
obere Grenze Temperaturbereich [°C]

untere Alarmgrenze [°C]
(Normal geschlossen)

obere Alarmgrenze [°C]
(Normal offen)

0-5V

0,970 [LT/ G5/ P3/ P7]

1,000 [1M/ 2M/ 3M]

1,000
0,2s

LT15F/ LT25F: 0,1 s
1M/ 2M/ 3M: 0,001 s

Inaktiv

LT15F, LT25F, 1M, 2M, 3M: aktiv

inaktiv
inaktiv
LT

0

500
30

100

1ML
485
1050
600

900

1MH
650
1800
800

1400

1MH1
800
2200
1200

1600

2ML
250
800
350

600

2MH
385
1600
500

1200

2MH1
490
2000
800

1400

3ML
50
400
100

300

$optris

3MH
100
600
250

500
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3MH1 3MH2 3MH3  G5L G5H P3 P7
untere Grenze Temperaturbereich [°C] 150 200 250 100 250 50 0
obere Grenze Temperaturbereich [°C] 1000 1500 1800 1200 1650 400 710
untere Alarmgrenze [°C] 350 550 750 200 350 70 30
(Normal geschlossen)
obere Alarmgrenze [°C] 600 1000 1200 500 900 200 100
(Normal offen)
untere Grenze Ausgang oV
obere Grenze Ausgang 5V
Temperatureinheit °C
Umgebungstemperaturkompensation interner Messkopftemperaturfiihler
(Ausgabe an OUT-AMB als 0-5 V-Signal
bei LT, G5, P3 und P7)
Baudrate [kBaud] 115

Anpassung der Mittelwertbildung an steile Signalflanken [Aktivierung nur Gber Software madglich].

@ Unter Smart Averaging oder Adaptiver Mittelwertbildung versteht man eine dynamische
» Anhang C — Adaptive Mittelwertbildung
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2 Technische Daten
2.1 Allgemeine Spezifikation

Schutzgrad
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Material (Messkopf)
Abmessungen

Abmessungen CThot/ CT P3/ P7
Gewicht

Gewicht CThot/ CT P7

Kabellange

Kabeldurchmesser
Umgebungstemperatur Kabel
Vibration

Schock

Messkopf Elektronik-Box
IP65 (NEMA-4) IP65 (NEMA-4)
siehe: Messtechnische Spezifikation -20...85°C ¥
siehe: Messtechnische Spezifikation -40...85 °C

10...95 %, nicht kondensierend
Edelstahl Zink, gegossen
28 mm x 14 mm bzw. 32 mm x 14 mm, M12x1 89 mm x 70 mm x 30 mm
55 mm x 29,5 mm, M18x1 (mit Massivgehause)
409 4209
205 g (mit Massivgehause)

1 m (nur LTO2, LT15, LT22, CTfast)

3 m (Standard bei CThot, 1M, 2M, 3M, G5, P3 und P7) ?
8m

15m

2,8 mm

max. 180 °C [Hochtemperaturkabel fir CThot: 250 °C]
IEC 68-2-6: 3G, 11 — 200 Hz, jede Achse

IEC 68-2-27: 50G, 11 ms, jede Achse
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Druckfestigkeit (Messkopf)

Software (optional)

CompactConnect

Y Die Funktion der LCD-Anzeige kann bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C eingeschrankt sein
2 Die 3M-Modelle sind ausschlieRlich mit 3 m Kabel erhaltlich.

2.2 Elektrische Spezifikation

Spannungsversorgung
Stromverbrauch
Ausgénge/ analog

Kanal 1

Kanal 2 [nur LT/ G5/ P3/ P7]

Alarmausgang
Ausgangsimpedanzen
mA
mV
Thermoelement
Digitale Schnittstellen

Relaisausgang

8-36 VDC
max. 100 mA

wahlweise: 0/ 4-20 mA, 0-5/ 10 V, Thermoelement (J oder K) bzw. Alarmausgang
(Signalquelle: Objekttemperatur)

Messkopftemperatur [-20...180 °C/ -20...250 °C bei LT02H und LT10H] als 0-5 V oder
0-10 V bzw. Alarmausgang (Signalquelle umschaltbar auf Objekttemperatur oder
Elektronikboxtemperatur bei Nutzung als Alarmausgang)

Open-collector-Ausgang am Pin AL2 [24 V/ 50 mA]

max. Schleifenwiderstand 500 Q (bei 8 -36 VDC)

min. 100 KQ Lastwiderstand

20Q

USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet (Uber optionale Steckmodule)
2 x 60 VDC/ 42 VAC, 0,4 A; potentialfrei (optionales Steckmodul)

15
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Funktionseingange F1 bis F3; tUber Software programmierbar fir folgende Funktionen:

e externe Emissionsgradeinstellung
e Hintergrundstrahlungskompensation
e  Trigger (Rucksetzen der Haltefunktionen)

Eingangsimpedanz F2 und F3: 43 kQ

2.3 Messtechnische Spezifikation [LT-Modelle]

LTO2 LT15 LT22
Temperaturbereich (skalierbar) -50...600 °C -50...975 °C
Umgebungstemperatur (Messkopf) -20...130 °C -20...180 °C
Lagertemperatur (Messkopf) -40...130 °C -40...180 °C
Spektralbereich 8...14 ym
Optische Auflésung 2:1 15:1 22:1
Systemgenauigkeit 2" ? +1,0 °C oder #1,0 % ?
Reproduzierbarkeit +0,5 °C oder +0,5 % ¥
Temperaturkoeffizient * +0,05 K/ K oder +0,05 %/ K (es gilt der jeweils grol3ere Wert)
Temperaturauflésung (NETD) * ¥ 0,1K 0,05 K
Einstellzeit (95% Signal) 150 ms
Aufwarmzeit 10 min

Emissionsgrad/ Verstarkung 0,100...1,100 (einstellbar tiber Software)
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Transmissionsgrad 0,100...1,100 (einstellbar tiber Software)

Schnittstelle (optional) USB (Programmieradapter)

Signalverarbeitung Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)
Y pei Umgebungstemperatur 23+5 °C; der jeweils groRere Wert gilt
2 Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: +2,5°C oder +1%
¥ bei Objekttemperaturen >0 °C, € = 1

“ bei einer Zeitkonstante von 200 ms und einer Objekttemperatur von 25 °C
% fur Umgebungstemperaturen (Messkopf) <18 °C und >28 °C

@ Bei den LT02-Modellen darf das Messkopfkabel wahrend der Messung nicht bewegt
werden.

2.4 Messtechnische Spezifikation [CTfast/ CThot]

LT15F LT25F LTO2H LT10H
Temperaturbereich (skalierbar) -50...975 °C -40...975 °C
Umgebungstemperatur (Messkopf) -20...120 °C -20...250 °C
Lagertemperatur (Messkopf) -40...120 °C -40...250 °C
Spektralbereich 8...14 ym
Optische Auflésung 15:1 25:1 2:1 10:1
Systemgenauigkeit »'? +2°C oder +1% +1,5°C oder +1%

Reproduzierbarkeit +0,75 °C oder +0,75 % +0,5 °C oder +0,5 % ¥

17
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Temperaturkoeffizient 2
Temperaturauflosung (NETD) ¥ ¥
Einstellzeit (95% Signal)
Aufwarmzeit

Emissionsgrad/ Verstarkung

Transmissionsgrad

Signalverarbeitung

$optris

LT15F LT25F LTO2H LT10H
+0,05 K/ K oder +0,05 %/ K (es gilt der jeweils grof3ere Wert)
0,2 K 0,4 K 0,25 K
9 ms 6 ms 100 ms
10 min
0,100...1,100 (einstellbar iber Software)
0,100...1,100 (einstellbar Uber Software)

Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)

Y bei Umgebungstemperatur 2345 °C; der jeweils groRere Wert gilt
2 Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: +2,5°C oder +1%

¥ bei Objekttemperaturen = 20 °C

“ bei einer Zeitkonstante von 100 ms, adaptiver Mittelwertbildung und einer Objekttemperatur von 25 °C
® fur Umgebungstemperaturen (Messkopf) <18 °C und >28 °C

nicht bewegt werden.

@ Bei den CThot-Modellen [LTO2H/ LT10H] darf das Messkopfkabel wahrend der Messung
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2.5 Messtechnische Spezifikation [1M/ 2M/ 3M-Modelle]

1ML 1IMH 1MH1 2ML
Temperaturbereich (skalierbar) 485...1050 °C 650...1800 °C 800...2200 °C 250...800 °C
Umgebungstemperatur (Messkopf) -20...100 °C -20...125 °C
Lagertemperatur (Messkopf) -40...100 °C -40...125 °C
Spektralbereich 1,0 pm 1,6 pm
Optische Auflésung 40:1 75:1 40:1
Systemgenauigkeit ? +(0,3 % Tyess +2°C) 2
Reproduzierbarkeit ” +(0,1 % Tyess +1 °C) ¥
Temperaturkoeffizient * +0,05 K/ K oder +0,05 %/ K (es gilt der jeweils grof3ere Wert)
Temperaturauflésung (NETD) 0,1K?
Einstellzeit (90 % Signal) 1ms?
Emissionsgrad/ Verstarkung 0,100...1,100 (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)
Transmissionsgrad 0,100...1,000 (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)
Signalverarbeitung Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar iber Programmiertasten oder Software)

Y bei Umgebungstemperatur 2345 °C

2 Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: +2,5°C oder +1%
9 ¢ = 1/ Einstellzeit 1s

“ mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln

% fur Umgebungstemperaturen (Messkopf) <18 °C und >28 °C

19
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Temperaturbereich (skalierbar)
Umgebungstemperatur (Messkopf)
Lagertemperatur (Messkopf)
Spektralbereich
Optische Auflésung
Systemgenauigkeit
Reproduzierbarkeit ¥
Temperaturkoeffizient ”
Temperaturauflosung (NETD)
Einstellzeit (90 % Signal)
Emissionsgrad/ Verstarkung
Transmissionsgrad

Signalverarbeitung

1
) Tobjekt > Tmesskoprt25 °C

$optris

2MH 2MH1 3ML 3MH
385...1600 °C 490...2000 °C 50...400 °C ™2 100...600 °C 2
-20...125 °C -20...85 °C
-40...125 °C -40...125 °C
1,6 pm 2,3 um
75:1 22:1 33:1

+(0,3 % Tyess +2°C)
+(0,1 % Tyess +1 °C) >
+0,05 K/ K oder +0,05 %/ K (es gilt der jeweils groRere Wert)
0,1K?
1ms®
0,100...1,100 (einstellbar Uber Programmiertasten oder Software)
0,100...1,000 (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)

Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar Giber Programmiertasten oder Software)

2 spezifikation gliltig bei Objekttemperaturen = Messbereichsanfang + 50°C

% pei Umgebungstemperatur 2345 °C

4 Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: +2,5°C oder +1%

® ¢ = 1/ Einstellzeit 1s

% mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln
 fur Umgebungstemperaturen (Messkopf) <18 °C und >28 °C
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Temperaturbereich (skalierbar) 2
Umgebungstemperatur (Messkopf)
Lagertemperatur (Messkopf)
Spektralbereich
Optische Auflésung
Systemgenauigkeit ¥
Reproduzierbarkeit ”
Temperaturkoeffizient ©
Temperaturauflosung (NETD)
Einstellzeit (90 % Signal)
Emissionsgrad/ Verstarkung
Transmissionsgrad

Signalverarbeitung

Y bei Umgebungstemperatur 23+5 °C

3MH1 3MH2 3MH3
150...1000 °C 200...1500 °C 250...1800 °C
-20...85 °C
-40...125°C
2,3 um
75:1

+(0,3 % Tyess +2°C) ¥
#(0,1 % Tyess +1 °C)?
+0,05 K/ K oder +0,05 %/ K (es gilt der jeweils groRere Wert)
0,1K?
1ms?
0,100...1,100 (einstellbar Uber Programmiertasten oder Software)
0,100...1,000 (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)

Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar Giber Programmiertasten oder Software)

2 gpezifikation giiltig bei Objekttemperaturen = Messbereichsanfang + 50°C
¥ Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: +2,5°C oder +1%

9 ¢ = 1/ Einstellzeit 1s

% mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln
8 fur Umgebungstemperaturen (Messkopf) <18 °C und >28 °C

21
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2.6 Messtechnische Spezifikation [G5/ P3/ P7-Modelle]

G5L G5H P3 P7
Temperaturbereich (skalierbar) 100...1200 °C 250...1650 °C 50...400 °C 0...710 °C
Umgebungstemperatur (Messkopf) -20...85 °C 0..75°C -20...85 °C
Lagertemperatur (Messkopf) -40...85 °C
Spektralbereich 5,0 um 3,43 pm 7,9 um
Optische Auflésung 10:1 20:1 15:1 10:1
Systemgenauigkeit ? +2 °C oder +1 % ¥ +3°Coder+1% +1,5°C oder +1 % 2
Reproduzierbarkeit ” +0,5 °C oder +0,5 % +15°C 40,5 °C oder +0,5 % 2°
Temperaturkoeffizient 40,05 K/ K oder +0,05 %/ K (es gilt der jeweils groRere Wert)
Temperaturauflésung (NETD) 0,1K? 02K? 0,1K? 05K?
Einstellzeit (90 % Signal) 120 ms 80 ms 100 ms 150 ms
Emissionsgrad/ Verstarkung 0,100...1,100 (einstellbar iber Programmiertasten oder Software)
Transmissionsgrad 0,100...1,000 (einstellbar Uber Programmiertasten oder Software)
Signalverarbeitung Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)

Y bei Umgebungstemperatur 2345 °C; der jeweils groRere Wert gilt

2 Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: +2,5°C oder +1%
9 ¢ = 1/ Einstellzeit 1s

4 fiir Umgebungstemperaturen (Messkopf) <18 °C und >28 °C

% bei Objekttemperaturen = 25 °C
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2.7 Optische Diagramme

Die folgenden optischen Diagramme zeigen den Durchmesser des Messflecks in Abhangigkeit von der
Messentfernung. Die MessfleckgrofRe bezieht sich auf 90% der Strahlungsenergie.
Die Entfernung wird jeweils von der Vorderkante des Messkopfes gemessen.

Alternativ zu den optischen Diagrammen kann auch der Messfleck-Kalkulator auf der optris Interseitseite
verwendet werden http://www.optris.de/messfleck-kalkulator.

Die GroRe des zu messenden Objektes und die optische Auflésung des IR-Thermometers

bestimmen den Maximalabstand zwischen Messkopf und Objekt.

Zur Vermeidung von Messfehlern sollte das Messobjekt das Gesichtsfeld der Messkopfoptik
@ vollsténdig ausfllen.

Das bedeutet, der Messfleck muss immer mindestens gleich groR wie oder kleiner als das

Messobjekt sein.

D = Entfernung von der Vorderkante des Gerates zum Messobjekt
S = Messfleckgrofile

Das Verhéltnis D:S gilt fur die Fokusentfernung.


http://www.optris.de/messfleck-kalkulator
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D:S =251
Optik: SF -
Q- . | —
D:S: 251 — i
5 65 99 133 16,7 201 235 27 304 38 a7z 406 44 (mm)
Do 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 (mm)
LT22 D:S =221
Optik: SF e T T T
. . . — ——/—/—77_)
D:S: 2211 —a———
e
S 65 10,9 15-‘2 15;‘5 25_9 zé‘a 328 37 413 45,7 50 (mm)
Do 110 220 330 440 550 860 770 880 990 1100 (mm)
LT22
Optik: CF ,-—_-mrﬂnw/’/
DS 291 _'—N/\

2,3mm@ 50mm
D:S (Fernfeld) = 6:1

S 65 44 32 23 41 67 " 15,5 19.9 243 28,7 (mm)
D 0 25 40 50 B0 75 100 125 150 175 200 (mm)

$optris
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LT15 |LT15A D:8 =151
Optik: SF }‘_/—/—//
D:S: 15:1

S 65 16 166 7 267 35 433 516 59,9 68,2 76,5 (mm)

D 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 (mm)
LT15 w///
Optik: CF e
Dis: 151 W
3,0mm@ 50mm

D:S (Fernfeld) = 5:1

S 65 5 4 34 54 84 133 18,3 232 28,2 33,1 (mm)
D 0 25 40 50 60 75 100 125 150 175 200 (mm)
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D'S = 101
Optik: SF
D:S: 10:1

S 65 14,9 233 316 40 516 633 749 86,5 (mm)

D 0 100 200 300 400 500 600 700 800 (mm)
LT10H
Optik: CF1
D:S: 101 gty
3,0mm@ 30mm
D:S (Fernfeld) = 3:1

S 65 4.8 3 9,4 17,3 252 331 41 49 57 (mm)

D o0 15 30 50 75 100 125 150 175 200 (mm)
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Optik: SF
D:S: 2:1
G5H

Optik: SF
D:S: 20:1

S5 53,8 102,5 151,3 200 2513 302,5 3538 405 (mm)
100 200 300 400 500 600 700 800 (mm)
D:S = 20:1
_ o
S 65 99 133 166 20 266 333 399 465 (mm)

D 0 100 200 300 400 500 600 700 800 (mm)
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Optik: CF 4 -
D:S: 40:1 il —— -
2, 7mm@ 110mm
D:S (Fernfeld) = 12:1
S 65 45 2,7 6 10,3 145 18,6 228 27 (mm)
D 0 60 110 150 200 250 300 350 400 (mm)

Optik: SF
D:S: 40:1

D:S =40:1

-

S 65 10,7 14,9 191 233 274 316 358 40 458 516 (mm)
D 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 (mm)
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AiMH  [IMHI [MH
PMH1] [3MH1-H3
Optik: CF

D:S: 75:1

1,5mm@ 110mm
D:S (Fernfeld) = 14:1

e

AMH [AMH1 [MH
MH1] [BMH1-H3]
Optik: SF

D:S: 75:1

S 65 3.8 1,5 4.4 8,1 1,7 15,4 19 22,6 (mm)
D 0 60 110 150 200 250 300 350 400 (mm)
D:S =751
_ ot
S 65 84 10,2 12,5 139 158 17,6 19,5 21,3 248 283 (mm)
D 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 (mm)
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3ML
D:S = 22:1
Optik: SF -
D:S: 22:1 T
—t_i.}w _
S B5 109 15-,2 15‘5 259 28,3 26 3'7 413 457 sﬁ{mm)
D 0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 (mm)
3ML
Optik: CF1 p—
D:S: 22:1 1l
1,5mm@ 30mm
D:S (Fernfeld) = 3,5:1
S 65 4 1,5 6,9 13,5 20,2 27 33,5 40,2 47 (mm)
D 0 15 30 50 75 100 125 150 175 200 (mm)
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Optik: CF
D:S: 22:1
5mm@ 110mm

D:S (Fernfeld) = 9:1

31
__E & - - = ~ . . o
S 65 6 55 5 9.2 14,5 19,7 249 30.1 35,4(mm)
D 0 40 80 110 150 200 250 300 350 400 (mm)

BMH
Optik: SF
D:S: 33:1

S 65 118 17 223 275 328 381 433 48,5 538 603 (mm)
D 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 (mm)
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BMH
Optik: CF1
D:S: 33:1

1,0mm@ 30mm
D:S (Fernfeld) = 4:1

S 65 1 6 233 18,5 248 31 373 43,5 (mm)
D 30 50 100 125 150 175 200 (mm)
3MH
Optik: CF — Hi—— — ) ) _
D:s: 331 I e
3,4Amm@ 110mm
D:S (Fernfeld) = 11:1
S 65 54 42 34 69 11,4 15,9 204 248  29,3(mm)
D 0 40 80 110 150 200 250 300 350 400 (mm)
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D:S =151
Optik: SF -
D:S: 15:1 -
oy —
I s
I
—_—
S 65 186 16,6 217 28.7 35 433 516 59,9 68,2 76,5 (mmy)
D 0 100 200 300 400 500 600 700 800 800 1000 (mm)
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2.8 CF-Vorsatzoptik und Schutzfenster

Die CF-Vorsatzoptik (optional) erméglicht die Messung
kleinster Objekte und kann in Kombination mit den
Modellen LT, 1M, 2M und 3M verwendet werden. Der
minimale Messfleck ist abhangig von dem verwendeten
Messkopf. Die Entfernung wird jeweils von der

Typische Transmissionswerte* bei Verwendung
der CF-Vorsatzoptik (Mittelwerte):

LT 0,78
M 0,80
2M 0,87
3M 0,92 *Abweichungen maoglich

Vorderkante des CF-Linsenhalters bzw. Laminar-Freiblasvorsatzes gemessen. Die Montage auf dem
Messkopf erfolgt durch Aufschrauben der Vorsatzoptik bis zum Anschlag. Fur die Kombination mit dem
Massivgehéuse verwenden Sie bitte die Variante mit M12x1-Auf3engewinde.

Variantenibersicht:

ACCTCF CF-Vorsatzoptik fir Montage auf Messkopf [LT]
ACCTCFHT CF-Vorsatzoptik fir Montage auf Messkopf [1M/ 2M/ 3M]
ACCTCFE CF-Vorsatzoptik mit AuBengewinde zur Montage im Massivgehause [LT]

ACCTCFHTE  CF-Vorsatzoptik mit AuBengewinde zur Montage im Massivgehause [1M/ 2M/ 3M]

Zum Schutz der Messkopfoptik ist ein Schutzfenster erhaltlich. Dieses hat die gleichen mechanischen
Abmessungen wie die CF-Optik und wird in folgenden Varianten angeboten:

ACCTPW Schutzfenster fir Montage auf Messkopf [LT]

ACCTPWHT Schutzfenster fur Montage auf Messkopf [1M/ 2M/ 3M]

ACCTPWE Schutzfenster mit AulRengewinde zur Montage
im Massivgehause [LT]

ACCTPWHTE  Schutzfenster mit AuRengewinde zur Montage
im Massivgehause [1M/ 2M/ 3M]

Typische Transmissionswerte* bei
Verwendung des Schutzfensters
(Mittelwerte):

LT 0,83

1M/ 2M/ 3M 0,93 *Abweichungen maglich
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280, M1 5 .m

M 12x1

Laminar-Freiblasvorsatz mit

CF-Vorsatzoptik mit AuBengewinde:

CF-Vorsatzoptik:

ACCTCF/ ACCTCFHT integrierter CF-Optik: ACCTCFE/ ACCTCFHTE
Schutzfenster: ACCTAPLCF/ ACCTAPLCFHT Schutzfenster mit AuBengewinde:
ACCTPW/ ACCTPWHT ACCTPWE/ ACCTPWHTE

ILT25F + CF-Optik|

0,5mm@ 8 mm
0,5mm@ 6 mm [ACCTAPLCF]

D:S (Fernfeld) = 1,6:1

4 7.5 " 15,4 19,8 241 28,5 (mm)
12 16 20 25 30 35 40 (mm)
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LT22 + CF-Optik

0,6 Mm@ 10 mm
0,6 Mm@ 8 mm [ACCTAPLCF]

D:S (Fernfeld) = 1,5:1

$optris
s 7 38 06 44 82 12 158 196 234 (mm)
D 0 5 10 15 20 25 30 35 40 (mm)

ILT15/ LT15F + CF-Optik]

0,8 Mm@ 10 mm
0,8 mm@ 8 mm [ACCTAPLCF]

D:S (Fernfeld) = 1,5:1

7 4 0,8 47 86 125 16,4 20,3 24,2 (mm)
D 0 5 10 15 20 25 30 35 40 (mm)
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ILT10H + CF-Optik|
1,2mm@ 10 mm
1,2mm@ 8 mm [ACCTAPLCF]
D:S (Fernfeld) =1,2:1 ) ) -
8 16 24(mm)
10 15 20 25(mm)

ILT02/ LTO2H + CF-Optik]

25mm@ 23 mm
25mm@ 21 mm [ACCTAPLCF]

D:S (Fernfeld) = 2,5:1

5

10

3125
20 23

54 75 96 13,7 18 (mm)
30 35 40 50 60 (mm)
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3 Mechanische Installation

Die CT-Messkdpfe verfugen tber ein metrisches M12x1-Gewinde und lassen sich entweder direkt Gber das
Sensorgewinde oder mit Hilfe der mitgelieferten Sechskantmutter an vorhandene Montagevorrichtungen
installieren. Als Zubehor sind verschiedene Montagewinkel und -vorrichtungen erhéltlich, die das Ausrichten

des Messkopfes auf das Objekt erleichtern.

®

~_max. 3
L

!

Y

Alle Zubehorteile konnen unter Verwendung der in Klammern [ ] angegebenen Artikelnummern
bestellt werden.

<max. 3

q Y I ' *
ikl = T v
it I —

y o,

"4 L v'o' 8
- \ | N

Y
T — oy
| m—i:; ¥
1— ‘ o
LA SISl &
SW 14 S L &
Messkopf

Messkopf LT15CF/ LT22CF/ LT3MCF/ CTP7CF
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Die CThot- und CTP3/ P7-Sensoren werden mit Massivgehause geliefert und kénnen tber das M18x1-
Gewinde installiert werden.

. 45 _
40 _
= 4
[e0]
=
. i
3
H : 4t <
=
! 3
9, 3

Massivgehause (Standard bei CThot, P3 und P7)

@ Der optische Strahlengang muss frei von jeglichen Hindernissen sein.
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40
p 110
92 -
4
= <
Y
J _ y [
N A
o
il i —
i J{J‘r o %
M 12x1,5 ,L 2l R o
\ " .
3 ol 3
<t | = —
i
8 '.-,
v T I
4 L ‘::ifv
. e J
L 89
max. 120
- -

Elektronikbox
Die Elektronikbox kann wahlweise auch mit geschlossenem Gehausedeckel (Display

und Programmiertasten von auf3en nicht zuganglich) bestellt werden [ACCTCOV].

Bei den CT-Modellen LT02, LTO2H und LT10H darf das Messkopfkabel wahrend der Messung

@ nicht bewegt werden.
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3.1 Montagezubehor

~

_Max. 34

Montagebolzen mit M12x1-Gewinde, = Montagegabel mit M12x1-
justierbar in zwei Achsen [ACCTMB]  Gewinde, justierbar in 2 Achsen
[ACCTMG]

Montagewinkel, justierbar in einer
Achse [ACCTFB]

Die Montagegabel kann

\ uber den M12x1-Fuf3 mit
dem Montagewinkel

[ACCTFB] kombiniert

= werden.

Montagewinkel, justierbar in zwei Achsen

[ACCTAB]
bestehend aus: ACCTFB und ACCTMB
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=
N

» 5
)

Schutzfenster wahiweise aus
Ge oder B270

Vakuum-Schutzfenster fur
CT-Kopf mit KF40-Flansch
fur Hochvakuum

bis 10*-7mbar aus 1.4404

Edelstahl mit sehr guter

19
24,50

KF40-Flansch

KF40-Flansch [ACCTKF40GE] fur CTLT mit Ge-Fenster oder [ACCTKF40B270] fur CT1M, 2M, 3M mit B270-Fenster

Beim Wechseln der Fenster missen die Schrauben bei der Montage mit 1 Nm
Anziehdrehmoment angezogen werden.
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3.2 Freiblasvorsatze

43

Ablagerungen (Staub, Partikel) auf der Linse sowie Rauch, Dunst und hohe Luftfeuchtigkeit (Kondensation)

kénnen zu Fehlmessungen fiihren. Durch die Nutzung eines Freiblasvorsatzes werden diese Effekte

vermieden bzw. reduziert. Achten Sie darauf 6lfreie, technisch reine Luft zu verwenden.

M12'x 1
SW 14

Standard-Freiblasvorsatz [ACCTAP]
fur Optiken mit D:S 2 10:1
kombinierbar mit Montagewinkel
Schlauchanschluss: 3x5 mm
Gewinde (Fitting): M5

M12'% 1
SW 14

Standard-Freiblasvorsatz [ACCTAPZ2]
fur Optiken mit D:S < 2:1
kombinierbar mit Montagewinkel
Schlauchanschluss: 3x5 mm
Gewinde (Fitting): M5

Applikation und den Bedingungen am Installationsort.

Die bendtigte Luftmenge (ca. 2...10 I/ min.) ist abh&ngig von der




$optris

=

Laminar-Freiblasvorsatz [ACCTAPL] Laminar-Freiblasvorsatz mit

Der seitliche Luftaustritt verhindert ein mit Montagegabel [ACCTAPLMF],
Herunterkiihlen des Objektes bei kleinen justierbar in 2 Achsen
Messabstéanden.

Schlauchanschluss: 3x5 mm
Gewinde (Fitting): M5

Die bendtigte Luftmenge (ca. 2...10 I/ min.) ist abhangig von der
Applikation und den Bedingungen am Installationsort.
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3.3 Weiteres Zubehor

Rechtwinkel-Spiegelvorsatz [ACCTRAM]
fur Optiken mit D:S = 10:1;
ermoglicht Messungen im 90°-Winkel zur Sensorachse.

Der Spiegel hat eine Reflexion von 96 % bei Verwendung mit LT22 und LT15 sowie

88 % bei LT15F.
Bei Verwendung des Spiegels muss dieser Wert mit dem Emissionsgrad des

Messobjektes multipliziert werden.
Beispiel: LT22 und Objekt mit Emissionsgrad = 0,85

0,85 x 0,96 = 0,816
Im CT muss somit als resultierender Emissionsgrad 0,816 eingestellt werden.

Laser-Visierhilfe [DOSBACCTLST]

Messkopfen. Der Laserkopf hat die gleichen Abmessungen
wie der CT-Messkopf.

batteriebetrieben (2x Alkaline AA), zur Ausrichtung von CT- E

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
- - X ] X ) i CLASS 2 LASER
WARNUNG: Zielen Sie mit dem Laser nicht direkt in die e —

Augen von Personen und Tieren! Blicken Sie nicht direkt EN 60825-1: 2007
bzw. indirekt tGber reflektierende Flachen in den

Laserstrahl!
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OEM-Laser-Visierhilfe

Die OEM-Laser-Visierhilfe ist mit 3,5 m [ACCTOEMLST] und 8 m Anschlusskabel [ACCTOEMLSTCBS]
lieferbar. Der Laser kann an die Klemmen 3V SW und GND [»4 Elektrische Installation] angeschlossen
werden und Uber das Bedienmenl am Gerét oder tUber die Software ein- und ausgeschaltet werden.

Eine Montage von CT-Messkopf und Laserkopf ist mit dem speziellen Doppellochmontagewinkel
[ACCTFB2] mdoglich.

. N
x 284 . 15 ;
[} l v
— 22
= - Z
[ blue: ground N\
Ll A
| 3B
v
[ red: +3 ... +6 VDC ’ Y p122
= ®
S 3 B.A
o i D122
OEM-Laser-Visierhilfe [ACCTOEMLST bzw. ACCTOEMLSTCBS] g‘

v
D32

P g
L
i "é:)/a’?o
AL~
LR7 L

Montagewinkel [ACCTFB2]
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Massivgehause

47

M18x 1

45
40

39

Massivgehause, Edelstahl [DOBACCTMHS] — alternativ auch in Aluminium (eloxiert) oder Messing lieferbar

Das Massivgehéause sorgt bei Applikationen mit
dynamisch sich andernden Umgebungs-
temperaturen fir reproduzierbare und stabile
Temperaturmessungen. Es ist kombinierbar mit
der CF-Vorsatzoptik [ACCTCFE] oder mit dem
Schutzfenster [ACCTPWE].

[» 2.8 CF-Vorsatzoptik und Schutzfenster]

WICHTIG: Um die Eigenschaften des Massiv-
gehauses optimal zu nutzen, missen sich

ca. 10 cm des Messkopfkabels im Inneren des
Gehéuses (in Schlaufen) befinden.




48 $optris

Zubehor fur Massivgehause

—
s
]
Freiblasvorsatz fir Massivgehause (Gewinde M18x1) Montagewinkel fur Massivgehause,
[ACCTAPMH] justierbar in einer Achse [ACCTFBMH]

Die bendtigte Luftmenge (ca. 2...10 I/ min.) ist abhangig von der
Applikation und den Bedingungen am Installationsort.
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Rohradapter und Reflexionsschutzrohre

Der Rohradapter [ACCTPA] ermdglicht die Montage von Reflexionsschutzrohren am CT-Messkopf. Die
Reflexionsschutzrohre sind in 3 unterschiedlichen Langen lieferbar:

ACCTST20 20 mm
ACCTST40 40 mm
ACCTST88 88 mm

w | 40 \
D14 | | |
M 12 x 1 20 - =
- 2
Rohradapter [ACCTPA] Reflexionsschutzrohr [ACCTST40]

Die Reflexionsschutzrohre sind nur fir Messkdpfe mit einem
Distanz-Messfleck-Verhaltnis (D:S) von 2 15:1 geeignet.
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Tragschienenmontageplatte fir Elektronik-Box
Mit Hilfe der Tragschienenmontageplatte kann die CT-Elektronik an einer Hutschiene nach EN50022 (TS35)
montiert werden.

81

62
74
35mm rail

Tragschienenmontageplatte [ACCTRAIL]

Kippgelenk fur CT-Messképfe

Mit diesem Montagezubehtr kann eine Feinjustage
des CT-Messkopfes mit einem maximalen Winkel von
+/- 6,5° zur mechanischen Achse erfolgen.

Kippgelenk [ACCTTAS]
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4 Elektrische Installation
4.1 Anschluss der Kabel

Zum Anschluss des CT 6ffnen Sie bitte zunachst den Deckel der Elektronikbox (4 Schrauben). Im unteren
Bereich befinden sich die Schraubklemmen fur den Anschluss der Kabel.

Anschlusskennzeichnung [Modelle LT/ G5/ P3/ P7]

+8...36 VDC Spannungsversorgung
GND Masse (0 V) der Spannungsversorgung -
GND Masse (0 V) der internen Ein- und Ausgange = &
OUT-AMB Analogausgang Messkopftemperatur (mV)
OUT-TC Analogausgang Thermoelement (J oder K) : | -
OUT-mV/mA Analogausgang Objekttemperatur i :

(mV oder mA) | W svsssmmesony.
F1-F3 Funktionseingange .
AL2 Alarm 2 (Open-collector Ausgang) IS
3V SW 3 VDC, schaltbar, fir Laser-Visierhilfe
GND Masse (0 V) fur Laser-Visierhilfe
BROWN Temperaturfiihler Messkopf o8 3_3 !
WHITE Temperaturfiihler Messkopf D% %
GREEN Detektorsignal (-)
YELLOW Detektorsignal (+)

Geodffnete Elektronik-Box (LT/ G5/ P3/ P7)
mit Anschlussklemmen
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Anschlusskennzeichnung [Modelle 1M/ 2M/ 3M]

+8...36 VDC
GND

GND

AL2

OUT-TC
OUT-mV/mA

F1-F3
GND

3V sw
GND
BROWN
WHITE
GREEN
YELLOW

Spannung

Spannungsversorgung

Masse (0 V) der Spannungsversorgung
Masse (0 V) der internen Ein- und Ausgange
Alarm 2 (Open-collector Ausgang)
Analogausgang Thermoelement (J oder K)
Analogausgang Objekttemperatur

(mV oder mA)

Funktionseingange

Masse (0 V)

3 VDC, schaltbar, fur Laser-Visierhilfe
Masse (0 V) fur Laser-Visierhilfe
Temperaturfiihler Messkopf (NTC)

Masse Messkopf

Spannungsversorgung Messkopf
Detektorsignal

sversorgung

$optris

o AR

rH+H+

LLLLLLY

Gedffnete Elektronik-Box (1M/ 2M/ 3M)
mit Anschlussklemmen

Bitte verwenden Sie ein stabilisiertes Netzteil mit einer Ausgangsspannung im Bereich von 8-36 VDC,
welches einen Strom von 100 mA liefert. Die Restwelligkeit sollte max. 200 mV betragen.

O

An die Analogausgange darf auf keinen Fall eine Spannung angelegt werden, da dies zur

Zerstorung des Ausgangs fuhrt!
Der CT ist kein Zweileitersensor!
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Kabelmontage

Die vorhandene Kabelverschraubung M12x1,5 der Elektronikbox eignet sich fur Kabel mit einem
Auf3endurchmesser von 3 bis 5 mm. Entfernen Sie die Kabelisolierung (40 mm Stromversorgung, 50 mm
Signalausgange, 60 mm Funktionseingange). Kiurzen Sie das Schirmgeflecht auf ca. 5 mm und entflechten
Sie die Schirmdrahte. Entfernen Sie ca. 4 mm der einzelnen Aderisolierungen und verzinnen Sie die Ader-
enden. Schieben Sie nacheinander die Druckschraube, Unterlegscheiben, Gummidichtung der
Kabelverschraubung entsprechend der Abbildung Uber das vorbereitete Kabelende. Spreizen Sie das
Schirmgeflecht auseinander und fixieren Sie den Kabelschirm zwischen zwei Metallscheiben. Fihren Sie
das Kabel in die Kabelverschraubung bis zum Anschlag ein. Schrauben Sie die Kappe fest an. Die einzelnen
Adern kénnen nun entsprechend ihren Farben in die vorgesehenen Schraubklemmen befestigt werden.

Druckschraube
— Unterlegscheiben

|: Dichtstopfen

// 034] - PQKE — 0JKH

Schirm

o Es durfen nur abgeschirmte Kabel verwendet werden. Der Schirm des Sensors muss geerdet sein.
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4.2 Masseverbindung

421 1M, 2M, 3M Modelle

Auf der Unterseite der Mainboard-Platine finden Sie einen Steckverbinder (Jumper), welcher werksseitig wie
im Bild ersichtlich platziert ist [unterer und mittlerer Pin verbunden]. In dieser Position sind die Masse-
klemmen (GND Versorgungsspannung/ Ausgang) mit der Gehausemasse der Elektronikbox verbunden.

Um Masseschleifen und damit verbundene Signalstérungen zu vermeiden, ist in industrieller Umgebung ggf.
ein Auftrennen dieser Verbindung erforderlich. Stecken Sie dazu den Jumper bitte in die andere Position
[mittlerer und oberer Pin verbunden].

Bei Verwendung des Thermoelementausgangs empfiehlt sich generell ein Auftrennen der Masseverbindung
GND — Gehéause.
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422 LT,LTF, LTH, G5, P3, P7 Modelle

Auf der Unterseite der Mainboard-Platine finden Sie einen Steckverbinder (Jumper), welcher werksseitig wie
im Bild ersichtlich platziert ist [linker und mittlerer Pin verbunden]. In dieser Position sind die
Masseklemmen (GND Versorgungsspannung/ Ausgang) mit der Gehdusemasse der Elektronikbox
verbunden.

Um Masseschleifen und damit verbundene Signalstérungen zu vermeiden, ist in industrieller Umgebung ggf.
ein Auftrennen dieser Verbindung erforderlich. Stecken Sie dazu den Jumper bitte in die andere Position
[mittlerer und rechter Pin verbunden].

Bei Verwendung des Thermoelementausgangs empfiehlt sich generell ein Auftrennen der Masseverbindung
GND - Gehéause.
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4.3 Austauschen des Messkopfes

Werksseitig ist das Messkopfkabel bereits an die . .

] . Bei Montage eines neuen Messkopfes muss
Elektronikbox angeschlossen und der Kalibriercode der Kalibriercode des neuen Kopfes in die
eingegeben. Innerhalb einer bestimmten Modellgruppe ist Elektronik eingegeben werden.
ein beliebiger Austausch von Messkdpfen und Elektroniken
mdglich. Die Messkopfe und Elektroniken der CTfast-Modelle LT15F und LT25F kdnnen nicht ausgetauscht
werden.

Eingabe des Kalibriercodes

Jeder Kopf hat einen spezifischen Kalibrier-Code, welcher auf
dem Messkopfkabel vermerkt ist. Fur eine korrekte
T_emperaturmessung gnd Funktlonsvyelse des Sensors mussen ﬂSFG‘ZZKB"ﬂHSG '
diese Messkopfdaten in der Elektronik abgespeichert werden. Der  —

Kalibriercode besteht aus 3 Bloécken (1M, 2M, 3M = 5 Blocke)
mit jeweils 4 Zeichen.

Beispiel: A6FG — 22KB - 0ASO
1.Block 2.Block 3.Block

Zur Eingabe des Codes betétigen Sie bitte die [Auf}- und [Ab]-Taste (beide gedriickt halten) und dann die
[Mode]-Taste. Im Display erscheint HCODE und danach die 4 Zeichen des ersten Blocks. Mit [Auf| und [Ab]
kénnen die einzelnen Stellen geandert werden; wechselt zum nachsten Zeichen bzw. zum néchsten
Block.

Die Eingabe eines neuen Kalibriercodes kann ebenfalls Uber die Software CompactConnect (optional)
erfolgen.
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Der Kalibriercode befindet sich auf einem Label am Messkopfkabel (in der Néhe der
Elektronikbox). Entfernen Sie dieses Label nicht bzw. notieren Sie sich den Code, da dieser bei

@ einem Tausch der Elektronik bzw. bei einer eventuell notwendigen Kalibrierung des Sensors
bendtigt wird.

Nach Modifikation des Kopf-Kalibriercodes ist ein Reset notig, um die Anderungen zu aktivieren.
[»>6 Bedienung]

Messkopfkabel

Bei allen CT-Modellen (Ausnahme 3M, P3, P7) kann das Messkopfkabel bei Bedarf gekuirzt werden.
Bei den Modellen 1M, 2M und CTfast kann das Messkopfkabel um maximal 3 m gekurzt werden.
Ein Kirzen des Kabels verursacht einen zusétzlichen Messfehler von ca. 0,1 K/ m.

Die 3M-Modelle werden ausschlieRlich mit 3 m Kabel geliefert.

Bei den CT-Modellen LT02, LTO2H und LT10H darf das Messkopfkabel wahrend der Messung
nicht bewegt werden.
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5 Aus-und Eingadnge

°.1 Analogausgange ACHTUNG: An die Analogausgange darf auf keinen Fall eine

Der CT hat zwei Ausgabekanéle. Spannung angelegt werden, da dies zur Zerstérung des
Ausgangs fuhrt. Der CT ist kein Zweileitersensor!

Ausgabekanal 1
Dieser Ausgang wird fur die Ausgabe der Objekttemperatur genutzt. Die Auswahl des Ausgabesignals erfolgt
uber die Programmiertasten [ 6 Bedienung]. Uber die Software kann der Ausgabekanal 1 auch als
Alarmausgang programmiert werden.

Ausgabesignal | Bereich ';‘I”St.cmuss"ji” auf CT- Beachten Sie bitte, dass je nach verwendetem
atine D .

P e e i

Spannung 0..10V OUT-mV/mA :

Strom 0..20mA | OUT-mV/mA

Strom 4..20mA | OUT-mV/mA

Thermoelement TCJ OUT-TC

Thermoelement TCK OUT-TC

Ausgabekanal 2 [nur LT/ G5/ P3/ P7]

Am Anschluss-Pin OUT-AMB wird die Messkopftemperatur [-20-180 °C bzw. -20-250 °C (bei LTO2H und
LT10H) als 0-5 V oder 0-10 V-Signal] ausgegeben. Uber die Software kann der Ausgabekanal 2 auch als
Alarmausgang programmiert werden. Hierbei kénnen anstelle der Messkopftemperatur Tyops auch die
Objekttemperatur Topje: 0der Elektronikboxtemperatur Tgox als Alarmquelle genutzt werden.
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5.2 Digitale Schnittstellen

Der CT kann optional mit einer USB-, RS232-, RS485-,
CAN-Bus-, Profibus DP- oder Ethernet-Schnittstelle
ausgestattet werden.

Zur Installation nehmen Sie zunachst die jeweilige Interface-
Platine und stecken diese in die daflr vorgesehene
Aufnahme in der Elektronik, welche sich links neben der
Anzeige befindet. In der richtigen Lage stimmen die
Schraubenldcher des Interface mit denen der Elektronik-Box
Uberein. Dricken Sie das Interface nun nach unten, um die
Kontaktierung zu erreichen und befestigen es mittels der
beiden mitgelieferten Schrauben M3x5. Stecken Sie das
Interface-Kabel mit der vormontierten Schraubklemme auf
die Steckerleiste der Interface-Platine.

Die Ethernet-Schnittstelle benétigt eine Versorgungsspannung von mind. 12 V.
Bitte beachten Sie in jedem Fall die Hinweise der jeweiligen Schnittstellen-Anleitung.

5.3 Relaisausgange

Der CT kann optional mit einem Relaisausgang ausgestattet werden. Die Relais-Platine wird in gleicher
Weise wie die digitalen Schnittstellen installiert. Eine gleichzeitige Installation einer Digitalschnittstelle
und der Relaisausgéange ist nicht moglich.

Beide Relais sind vollkommen isoliert ausgelegt und kénnen mit maximal 60 VDC/ 42 VAC, 0,4 A DC/AC
schalten. Eine rote LED signalisiert jeweils einen geschlossenen Relaiskontakt.
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Die Schaltpunkte entsprechen den Werten fiir Alarm 1 und 2 [ 5.5 Alarme] und sind gemaR der
» 1.6 Werksvoreinstellung gesetzt.

@ Fiir erweiterte Einstellungen (Anderung Low- und High-Alarm) wird eine Digitalschnittstelle
(USB, RS232) und die Software bendétigt.

5.4 Funktionseingange

Die drei Funktionseingéange F1 bis F3 kdnnen ausschlieRlich Gber die Software programmiert werden.

F1 (digital):  Trigger (ein 0 V — Pegel an F1 setzt die Haltefunktionen zurtick)

F2 (analog): Emissionsgrad extern [0-10V: 0V » €=0,1; 9V » €=1; 10V » € =11]

F3 (analog): externe Umgebungstemperaturkompensation/ der Bereich ist tUber die Software
CompactConnect skalierbar [0-10 V » -40-900 °C/ voreingestellter Bereich: -20-200 °C]

F1-F3 (digital): Emissionsgrad (digitale Auswahl Uber Tabelle)

Ein nicht beschalteter Eingang wird wie folgt bewertet:
F1 = High-Pegel |F2, F3 = Low-Pegel
[High-Pegel: 2 +3 V...+36 V | Low-Pegel: <+0,4 V...-36 V]
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5.5 Alarme

o Bei allen Alarmen (Alarm 1, Alarm 2, Ausgangskanal 1 und 2
Der CT verfugt tber folgende bei Nutzung als Alarmausgang) ist eine Hysterese von 2 K
Alarmfunktionen: (CThot: 1 K) fest eingestellt.

Ausgabekanal 1 und 2 [Kanal 2 nur bei LT/ G5/ P3/ P7]
Zur Aktivierung muss der jeweilige Ausgabekanal in den Digital-Modus umgeschaltet werden. Dies kann nur
Uber die Software CompactConnect erfolgen.

Visuelle Alarme

Diese Alarme bewirken eine Anderung der Farbe des LCD-Displays und stehen uiber die optionale
Relaisschnittstelle zur Verfigung. Der Alarm 2 kann zusatzlich am Pin AL2 (auf dem Mainboard) als Open-
collector-Ausgang [24 V/ 50 mA] genutzt werden.

Beide Alarme wirken auf die
Farbeinstellung des LCD-
Alarm 1 Normal geschlossen/ Low-Alarm Displays:

Alarm 2 Normal offen/ High-Alarm BLAU: Alarm 1 aktiv

ROT: Alarm 2 aktiv
GRUN: kein Alarm aktiv

Werksseitig sind die Alarme wie folgt definiert:

Fur erweiterte Einstellungen wie Definition als Low- oder High-Alarm [tiber Anderung Normal offen/
geschlossen], Wahl der Signalquelle [Topjext, Tkopt:s Trox] Wird eine Digitalschnittstelle (z.B. USB, RS232)
inklusive der Software CompactConnect bendétigt.
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6 Bedienung

Nach Zuschalten der Versorgungsspannung startet der Sensor eine Initialisierungsroutine und zeigt fur
einige Sekunden INIT im Display. Danach wird die Objekttemperatur angezeigt. Die Farbe der
Displaybeleuchtung @ndert sich entsprechend der Alarmeinstellungen [»5.5 Alarme].

6.1 Sensoreinstellungen

Mit den drei Programmiertasten Mode|, und |Ab] kénnen Sensorkonfigurationen vor Ort vorgenommen
werden. Das Display zeigt den aktuellen Messwert bzw. die gewdahlte Funktion an. Mit der Taste
gelangen Sie zur gewtinschten Funktion, mit und @ kdonnen die Funktionsparameter verandert werden
—eine Veranderung von Einstellungen wird sofort itbernommen. Wenn langer als 10 Sekunden keine
Taste betatigt wurde, springt die Anzeige automatisch zur Darstellung der (gemaf der gewahlten
Signalverarbeitung) errechneten Objekttemperatur um.

Display Bei Betétigen der Mode-Ta_ste gelangt man automatisch zur
zuletzt aufgerufenen Funktion.

Die Signalverarbeitungsfunktionen Maximumsuche und
Laser . - Minimumsuche sind nicht gleichzeitig wahlbar.

Werksvoreinstellung

Um den CT auf die werksseitig eingestellten Parameter

0 A v zuriick zu setzen, betéatigen Sie bitte zunachst die @l und
dann die [Mode]-Taste und halten beide ca. 3 Sekunden lang
gedruckt.

Im Display erscheint als Bestatigung RESET.

Mode  Auf Ab
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Anzeige Modus [Beispiel] Einstellbereich
142.3C Objekttemperatur (nach Signalverarbeitung) unveranderbar
[142,3 °C]

127CH Kopftemperatur [127 °C] unveranderbar

25CB Boxtemperatur [25 °C] unveranderbar

142CA aktuelle Objekttemperatur [142 °C] unveranderbar

0o MV5 Signalausgabe Ausgabekanal 1 [0-5 V] 00-20 = 0-20 mA/ O 4-20 = 4-20 mA/ O MV5 = 0-5 V/
[0 MV10 = 0-10 V/ O TCJ = Thermoelementausgang Typ J/
[0 TCK = Thermoelementausgang Typ K

E0.970 Emissionsgrad [0,970] 0,100 ... 1,100

T1.000 Transmission [1,000] 0,100 ... 1,100

A 0.2 Signalausgabe Mittelwert [0,2 s] A---- = inaktiv/ 0,1 ... 999,9 s

P---- Signalausgabe Maximalwert [inaktiv] P---- = inaktiv/ 0,1 ... 999,9 s/ P 0o 00 oo oo = unendlich

Vammm Signalausgabe Minimalwert [inaktiv] V---- = inaktiv/ 0,1 ... 999,9 s/ V oo 0o oo oo = unendlich

u 0.0 untere Grenze Temperaturbereich [0 °C] modellabhangig/ inaktiv bei TCJ- und TCK-Ausgang

n 500.0 obere Grenze Temperaturbereich [500 °C] modellabhangig/ inaktiv bei TCJ- und TCK-Ausgang

[ 0.00 untere Grenze Ausgabesignal [0 V] entsprechend des Bereiches des gewahlten Ausgangs

] 5.00 obere Grenze Ausgabesignal [5 V] entsprechend des Bereiches des gewahlten Ausgangs

U °C Temperatureinheit [°C] °Cl °F

| 30.0 untere Alarmgrenze [30 °C] modellabhangig

|| 100.0 obere Alarmgrenze [100 °C] modellabhéngig

XHEAD Umgebungstemperaturkompensation [Messkopftemperatur] | XHEAD = Messkopftemperatur/ -40,0 ... 900,0 °C (bei LT) als
fester Wert fur die Kompensation/ Betétigen von Auf und Ab
gleichzeitig wechselt zurtick zu XHEAD (Messkopftemperatur)

M 01 Multidrop-Adresse [1] (nur mit RS485 Interface) 01...32

B 9.6 Baudrate in kBaud [9,6] 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2 kBaud

S ON Laser-Visier (3 VDC-Schalter zum Anschluss-Pin 3V SW) ON/ OFF Dieser Menipunkt erscheint an erster Position bei

den Modellen 1M/ 2M/ 3M.
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Auswahl des Ausgabesignals. Durch Betétigen von bzw. @l kénnen die
verschiedenen Ausgangssignale (siehe Tabelle) gewahlt werden.

Einstellen des Emissionsgrades. Durch Betatigen von [Auf| wird der Wert erhoht; [Ab)
verringert den Wert (gilt auch fur alle weiteren Funktionen). Der Emissionsgrad (g - Epsilon)
ist eine Materialkonstante, die die Fahigkeit eines Korpers, infrarote Energie auszusenden,
beschreibt [»9 Emissionsgrad].

Einstellen des Transmissionsgrades. Diese Funktion wird verwendet, falls zwischen
Sensor und Objekt eine optische Komponente (z.B. Schutzfenster; Zusatzoptik) montiert
wird. Die Standardeinstellung ist 1.000 = 100 % (bei Messung ohne Schutzfenster etc.).

Einstellen der Zeit fiir die Mittelwertbildung. Bei dieser Funktion wird ein arithmetischer
Algorithmus ausgefihrt, um das Signal zu glatten. Die eingestellte Zeit ist die Zeitkonstante.
Diese Funktion kann auch mit allen weiteren Nachverarbeitungsfunktionen kombiniert
werden. Bei den Modellen 1M/ 2M/ 3M ist die kiirzeste Zeit 0,001 s (andere Modelle: 0,1 s)
und kann nur mit Werten der 2er-Potenzreihe erhéht bzw. verringert werden (0,002, 0,004,
0,008, 0,016, 0,032, ...). Bei Einstellen von 0.0 erscheint im Display --- (Funktion deaktiviert).

Einstellen der Zeit fir die Maximumsuche. Bei dieser Funktion wird das jeweilige
Signalmaximum gehalten; d.h. bei sinkender Temperatur hélt der Algorithmus den
Signalpegel fur die eingestellte Zeit. Nach Ablauf der Haltezeit fallt das Signal auf den
zweithdchsten Wert bzw. sinkt um 1/8 der Differenz zwischen vorherigem Maximalwert und
Minimalwert wahrend der Haltezeit. Dieser Wert wird wiederum fir die eingestellte Zeit
gehalten. Danach féllt das Signal mit langsamer Zeitkonstante und folgt dem Verlauf der
Objekttemperatur.

Bei Einstellen von 0.0 erscheint im Display --- (Funktion deaktiviert)
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v-—] Einstellen der Zeit fir die Minimumsuche. Bei dieser Funktion wird das jeweilige
Signalminimum gehalten. Der Algorithmus entspricht dabei dem fur die Maximumsuche
(invertiert). Bei Einstellen von 0.0 erscheint im Display --- (Funktion deaktiviert).

Signalverlauf bei

401 ]
396 :

38,5y

28 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
0,00 1.00 200 3.00 4.00 5,00 B.00 7.00 8,00 4.00 10,00 11.00 12.00 13,00 14.00 15,00 1E.00 17.00 1800

— TProzess mit Maximumsuche (Haltezeit = 1s)
— TAktuell ohne Nachverarbeitung
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Einstellen der unteren Grenze des Temperaturbereiches. Die minimale Differenz
zwischen unterer und oberer Bereichsgrenze betragt 20 K. Wird die untere Grenze auf einen
Wert 2 obere Grenze gewahlt, so wird die obere Grenze automatisch auf [untere Grenze +
20 K] gesetzt.

Einstellen der oberen Grenze des Temperaturbereiches. Die minimale Differenz zwischen
oberer und unterer Bereichsgrenze betragt 20 K. Die obere Grenze lasst sich nur auf einen
Wert = untere Grenze + 20 K einstellen.

Einstellen der unteren Grenze des Ausgabesignals. Diese Einstellung erméglicht die
Zuordnung eines bestimmten Ausgabesignalpegels zur unteren Grenze des Temperatur-
bereichs. Der Einstellbereich entspricht dem gewdahlten Ausgabemodus (z.B. 0-5 V).

Einstellen der oberen Grenze des Ausgabesignals. Diese Einstellung ermdglicht die
Zuordnung eines bestimmten Ausgabesignalpegels zur oberen Grenze des Temperatur-
bereichs. Der Einstellbereich entspricht dem gewdahlten Ausgabemodus (z.B. 0-5 V).

Einstellen der Temperatureinheit [°C oder °F].

Einstellen der unteren Alarmgrenze. Dieser Wert entspricht Alarm 1 [»5.5 Alarme] und
dient damit auch der Einstellung des Schaltpunktes fir Relais 1 (bei Verwendung der
optionalen Relaisschnittstelle).

Einstellen der oberen Alarmgrenze. Dieser Wert entspricht Alarm 2 [»5.5 Alarme] und
dient damit auch der Einstellung des Schaltpunktes fur Relais 2 (bei Verwendung der
optionalen Relaisschnittstelle).
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Einstellen der Umgebungstemperaturkompensation. In Abhangigkeit des
Emissionsgrades des Messobjektes wird von der Oberflache ein mehr oder weniger grolRer
Anteil an Umgebungsstrahlung reflektiert. Um diesen Einfluss zu kompensieren, bietet diese
Funktion die Mdéglichkeit, einen festen Wert fur die Hintergrundstrahlung einzugeben.

Speziell bei grolRen Unterschieden zwischen der Umgebungstemperatur am Objekt und der
Messkopftemperatur empfiehlt sich die Nutzung der Umgebungstemperaturkompensation.

Bei Anzeige von XHEAD erfolgt die Kompensation Gber den messkopfinternen Flhler. Ein
Riickkehren zu XHEAD erfolgt durch gleichzeitiges Betatigen von [Auf| und [Ab].

M 01 Einstellen der Multidrop-Adresse. In einem RS485-Netzwerk bendtigt jeder Sensor eine
eigene Adresse. Dieser Menupunkt wird nur bei installierter RS485-Schnittstelle angezeigt.

W
©
o))

Einstellen der Baudrate fir die digitale Datentbertragung.

@]
o
z

Aktivierung (ON) und Deaktivierung (OFF) eines optionalen Visierlasers
[» 3.3 Weiteres Zubehdr]. Durch Betatigen von bzw. [Ab] wird eine 3 VDC-Spannung
an den Anschluss-Pin 3V SW geschaltet.
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6.2 Fehlermeldungen
Im Display des CT kdnnen folgende Fehlermeldungen erscheinen:

Modelle LT/ G5/ P3/ P7:

OVER Objekttemperatur zu hoch
UNDER Objekttemperatur zu niedrig
MACH Kopftemperatur zu hoch
vwCH Kopftemperatur zu niedrig

Modelle 1M/ 2M/ 3M:

1. Stelle:

0x kein Fehler

1x Kopftemperatur-Fihler hat Kurzschluss nach Masse (bn)
2x Boxtemperatur zu niedrig

4x Boxtemperatur zu hoch

6X Boxtemperatur-Fuhler unterbrochen

8x Boxtemperatur-Fuhler hat Kurzschluss nach Masse
2. Stelle:

x0 kein Fehler

X2 Objekttemperatur zu hoch

x4 Kopftemperatur zu niedrig

x8 Kopftemperatur zu hoch

xC Kopftemperatur-Fihler unterbrochen (bn)
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7 Software CompactConnect

7.1 Installation Minimale Systemvoraussetzungen:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10
USB-Schnittstelle

Festplatte mit mind. 30 MByte Speicherplatz
Mindestens 128 MByte RAM
CD-ROM-Laufwerk

Legen Sie die Installations-CD in das entsprechende
Laufwerk lhres PC ein. Wenn die Autorun-Option auf
Ihrem Computer aktiviert ist, startet der Installations-
assistent (Installation wizard) automatisch.
Andernfalls starten Sie bitte CDsetup.exe von der CD-ROM. Folgen Sie bitte den Anweisungen des
Assistenten, bis die Installation abgeschlossen ist.

Nach der Installation finden Sie die Software auf Ihrem Desktop (als Programmsymbol) sowie im Startmeni
unter: [Start]\Programme\CompactConnect.
Wenn Sie die Software deinstallieren wollen, nutzen Sie bitte Uninstall im Startmenda.

@ Eine detaillierte Softwarebeschreibung befindet sich auf der Software-CD.

Hauptfunktionen:

» Grafische Darstellung und Aufzeichnung der Temperaturmesswerte
zur spateren Analyse und Dokumentation

= Komplette Parametrierung und Ferntiberwachung des Sensors

= Programmierung der Signalverarbeitungsfunktionen

= Skalierung der Ausgénge und Parametrierung der
Funktionseingange
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7.2 Kommunikationseinstellungen

Serielles Interface

Baudrate: 9,6...115,2 kBaud (einstellbar am Gerat oder Gber Software)
Datenbits: 8
Paritat: keine

Stopp bits: 1
Flusskontrolle: aus

Protokoll

Alle CT-Sensoren verwenden ein binares Protokoll. Alternativ kénnen die Gerate auch auf ein ASCII-
Protokoll umgeschaltet werden. Um eine schnelle Kommunikation zu erreichen, wird auf einen zuséatzlichen
Overhead mit CR, LR oder ACK Bytes verzichtet.
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ASCII-Protokoll

Die Modelle LT02, LT15, LT22, LTO2H und LT10H kénnen durch Anderung des ersten Zeichens im 3. Block
des Kopf-Kalibriercodes auf ASCII-Protokoll umgestellt werden. Dieses Zeichen muss von 0 auf 4 (alter
Messkopf) bzw. 8 auf C (neuer Messkopf) geandert werden. [» 4.3 Austauschen des Messkopfes]

Alter Messkopf CTex (+1) ASCII (+4) CTex + ASCII (+5)

0 1 4 5

Neuer Messkopf

8 9 C D

Beispiel neuer Messkopf: Binar-Protokoll: ABFG — 22KB — 8AS0 ASCII-Protokoll:  A6FG — 22KB — CASO
1.Block 2.Block 3.Block 1.Block 2.Block 3.Block

Nach Modifikation des Kopf-Kalibriercodes ist ein Reset nétig, um die Anderungen zu aktivieren.
[»6 Bedienung]

Zur Umschaltung auf das ASCII-Protokoll kdnnen Sie auch folgenden Befehl verwenden:

Dezimal: 131

HEX: 0x83

Daten, Antwort: byte 1

Ergebnis: 0 — Binér-Protokoll

1 — ASCII-Protokoll
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Speichern von Parametereinstellungen

Nach Einschalten des CT-Sensors ist der Flash-Modus aktiv, d.h. gednderte Parametereinstellungen werden
im CT-internen Flash-EEPROM gespeichert und bleiben auch nach Ausschalten der Spannungsversorgung
erhalten.

Falls sehr oft bzw. kontinuierlich Werte geéndert werden sollen, kann das flashen der Parameter durch
folgenden Befehl ausgeschaltet werden:

Dezimal: 112

HEX: 0x70

Daten, Antwort: byte 1

Ergebnis: 0 — Daten werden in den Flash geschrieben

1 - Daten werden nicht in den Flash geschrieben

Bei ausgeschaltetem Flash-Modus bleiben Parameteranderungen nur aktiv, solange der CT eingeschaltet
ist. D.h. nach Ausschalten der Versorgungsspannung und Wiedereinschalten gehen die gesetzten Werte
verloren.

Mit dem Kommando 0x71 kann man den aktuellen Zustand abfragen.

Eine detaillierte Beschreibung des Protokolls und der Befehle finden Sie auf der CD CompactConnect im
Verzeichnis: \Commands.
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8 Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung

In Abhé&ngigkeit von der Temperatur sendet jeder Korper eine bestimmte Menge infraroter Strahlung aus. Mit
einer Temperaturanderung des Objektes geht eine sich &ndernde Intensitat der Strahlung einher. Der fur die
Infrarotmesstechnik genutzte Wellenlangenbereich dieser so genannten ,Warmestrahlung®“ liegt zwischen
etwa 1 um und 20 um. Die Intensitat der emittierten Strahlung ist materialabhangig. Die materialabhangige
Konstante wird als Emissionsgrad (g - Epsilon) bezeichnet und ist fir die meisten Stoffe bekannt

(™9 Emissionsgrad).

Infrarot-Thermometer sind optoelektronische Sensoren. Sie ermitteln die von einem Korper abgegebene
Infrarotstrahlung und berechnen auf dieser Grundlage die Oberflachentemperatur. Die wohl wichtigste
Eigenschaft von Infrarot-Thermometern liegt in der bertihrungslosen Messung. So lasst sich die Temperatur
schwer zugéanglicher oder sich bewegender Objekte ohne Schwierigkeiten bestimmen. Infrarot-Thermometer
bestehen im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:

= Linse

= Spektralfilter

= Detektor

= Elektronik (Verstarkung/ Linearisierung/ Signalverarbeitung)

Die Eigenschaften der Linse bestimmen mal3geblich den Strahlengang des Infrarot-Thermometers, welcher
durch das Verhaltnis Entfernung (Distance) zu MessfleckgréRe (Spot) charakterisiert wird. Der Spektralfilter
dient der Selektion des Wellenlangenbereiches, welcher fir die Temperaturmessung relevant ist. Der
Detektor hat gemeinsam mit der nachgeschalteten Verarbeitungselektronik die Aufgabe, die Intensitat der
emittierten Infrarotstrahlung in elektrische Signale umzuwandeln.
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9 Emissionsgrad
9.1 Definition

Die Intensitat der infraroten Warmestrahlung, die jeder Kérper aussendet, ist sowohl von der Temperatur als
auch von den Strahlungseigenschaften des zu untersuchenden Materials abhangig. Der Emissionsgrad

(s - Epsilon) ist die entsprechende Materialkonstante, die die Fahigkeit eines Korpers, infrarote Energie
auszusenden, beschreibt. Er kann zwischen 0 und 100 % liegen. Ein ideal strahlender Korper, ein so
genannter ,Schwarzer Strahler®, hat einen Emissionsgrad von 1,0, wahrend der Emissionsgrad eines
Spiegels beispielsweise bei 0,1 liegt.

Wird ein zu hoher Emissionsgrad eingestellt, ermittelt das Infrarot-Thermometer eine niedrigere als die reale
Temperatur, unter der Voraussetzung, dass das Messobjekt warmer als die Umgebung ist. Bei einem
geringen Emissionsgrad (reflektierende Oberflachen) besteht das Risiko, dass storende Infrarotstrahlung von
Hintergrundobjekten (Flammen, Heizanlagen, Schamotte usw.) das Messergebnis verfalscht. Um den
Messfehler in diesem Fall zu minimieren, sollte die Handhabung sehr sorgfaltig erfolgen und das Geréat
gegen reflektierende Strahlungsquellen abgeschirmt werden.
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9.2 Bestimmung eines unbekannten Emissionsgrades

» Mit einem Thermoelement, Kontaktfiihler oder ahnlichem lasst sich die aktuelle Temperatur des
Messobjektes bestimmen. Danach kann die Temperatur mit dem Infrarot-Thermometer gemessen und
der Emissionsgrad soweit verandert werden, bis der angezeigte Messwert mit der tatséchlichen
Temperatur Ubereinstimmt.

» Bei Temperaturmessungen bis 380 °C besteht die Mdglichkeit, auf dem Messobjekt einen speziellen
Kunststoffaufkleber (Emissionsgradaufkleber — Bestell-Nr.: ACLSED). anzubringen, der den Messfleck
vollstandig bedeckt. Stellen Sie nun den Emissionsgrad auf 0,95 ein und messen Sie die Temperatur des
Aufklebers. Ermitteln Sie dann die Temperatur einer direkt angrenzenden Flache auf dem Messobjekt
und stellen Sie den Emissionsgrad so ein, dass der Wert mit der zuvor gemessenen Temperatur des
Kunststoffaufklebers tbereinstimmt.

» Tragen sie auf einem Teil der Oberflache des zu untersuchenden Objektes, soweit dies mdglich ist,
matte, schwarze Farbe mit einem Emissionsgrad von mehr als 0,98 auf. Stellen Sie den Emissionsgrad
Ihres Infrarot-Thermometers auf 0,98 ein und messen Sie die Temperatur der gefarbten Oberflache.
Anschliel3end bestimmen Sie die Temperatur einer direkt angrenzenden Flache und veréandern die
Einstellung des Emissionsgrades soweit, bis die gemessene Temperatur der an der gefarbten Stelle
entspricht.

WICHTIG: Bei allen drei Methoden muss das Objekt eine von der Umgebungstemperatur
verschiedene Temperatur aufweisen.
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9.3 Charakteristische Emissionsgrade

Sollte keine der oben beschriebenen Methoden zur Ermittlung Ihres Emissionsgrades anwendbar sein,
kénnen Sie sich auf die Emissionsgradtabellen » Anhang A — Emissionsgradtabelle Metalle und
Anhang B — Emissionsgradtabelle Nichtmetalle beziehen. Beachten Sie, dass es sich in den Tabellen
lediglich um Durchschnittswerte handelt. Der tatsdchliche Emissionsgrad eines Materials wird u.a. von
folgenden Faktoren beeinflusst:

= Temperatur

= Messwinkel

= Geometrie der Oberflache (eben, konvex, konkav)

= Dicke des Materials

= Oberflachenbeschaffenheit (poliert, oxidiert, rau, sandgestrahit)
= Spektralbereich der Messung

= Transmissionseigenschaften (z.B. bei diinnen Folien)
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Anhang A — Emissionsgradtabelle Metalle

Material typischer Emissionsgrad
Spektrale Empfindlichkeit 1,0 ym 1,6 um 5,1 pm 8-14 um
Aluminium nicht oxidiert 0,1-0,2 0,02-0,2 0,02-0,2 0,02-0,1
poliert 0,1-0,2 0,02-0,1 0,02-0,1 0,02-0,1
aufgeraut 0,2-0,8 0,2-0,6 0,1-0,4 0,1-0,3
oxidiert 0,4 0,4 0,2-0,4 0,2-0,4
Blei poliert 0,35 0,05-0,2 0,05-0,2 0,05-0,1
aufgeraut 0,65 0,6 0,4 0,4
oxidiert 0,3-0,7 0,2-0,7 0,2-0,6
Chrom 0,4 0,4 0,03-0,3 0,02-0,2
Eisen nicht oxidiert 0,35 0,1-0,3 0,05-0,25 0,05-0,2
verrostet 0,6-0,9 0,5-0,8 0,5-0,7
oxidiert 0,7-0,9 0,5-0,9 0,6-0,9 0,5-0,9
geschmiedet, stumpf 0,9 0,9 0,9 0,9
geschmolzen 0,35 0,4-0,6
Eisen, gegossen  nicht oxidiert 0,35 0,3 0,25 0,2
oxidiert 0,9 0,7-0,9 0,65-0,95 0,6-0,95
Gold 0,3 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Haynes Legierung 0,5-0,9 0,6-0,9 0,3-0,8 0,3-0,8
Inconel elektropoliert 0,2-0,5 0,25 0,15 0,15
sandgestrahlt 0,3-0,4 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6
oxidiert 0,4-0,9 0,6-0,9 0,6-0,9 0,7-0,95
Kupfer poliert 0,05 0,03 0,03 0,03
aufgeraut 0,05-0,2 0,05-0,2 0,05-0,15 0,05-0,1
oxidiert 0,2-0,8 0,2-0,9 0,5-0,8 0,4-0,8
Magnesium 0,3-0,8 0,05-0,3 0,03-0,15 0,02-0,1
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Material typischer Emissionsgrad
Spektrale Empfindlichkeit 1,0 um 1,6 um 5,1 um 8-14 pm
Messing poliert 0,35 0,01-0,5 0,01-0,05 0,01-0,05
rau 0,65 0,4 0,3 0,3
oxidiert 0,6 0,6 0,5 0,5
Molybdan nicht oxidiert 0,25-0,35 0,1-0,3 0,1-0,15 0,1
oxidiert 0,5-0,9 0,4-0,9 0,3-0,7 0,2-0,6
Monel (Ni-Cu) 0,3 0,2-0,6 0,1-0,5 0,1-0,14
Nickel elektrolytisch 0,2-0,4 0,1-0,3 0,1-0,15 0,05-0,15
oxidiert 0,8-0,9 0,4-0,7 0,3-0,6 0,2-0,5
Platin schwarz 0,95 0,9 0,9
Quecksilber 0,05-0,15 0,05-0,15 0,05-0,15
Silber 0,04 0,02 0,02 0,02
Stahl poliertes Blech 0,35 0,25 0,1 0,1
rostfrei 0,35 0,2-0,9 0,15-0,8 0,1-0,8
Grobblech 0,5-0,7 0,4-0,6
kaltgewalzt 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9
oxidiert 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9
Titan poliert 0,5-0,75 0,3-0,5 0,1-0,3 0,05-0,2
oxidiert 0,6-0,8 0,5-0,7 0,5-0,6
Wolfram poliert 0,35-0,4 0,1-0,3 0,05-0,25 0,03-0,1
Zink poliert 0,5 0,05 0,03 0,02
oxidiert 0,6 0,15 0,1 0,1
Zinn nicht oxidiert 0,25 0,1-0,3 0,05 0,05
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Anhang B — Emissionsgradtabelle Nichtmetalle

Material typischer Emissionsgrad
Spektrale Empfindlichkeit 1,0 ym 2,2 um 5,1 ym 8-14 ym
Asbest 0,9 0,8 0,9 0,95
Asphalt 0,95 0,95
Basalt 0,7 0,7
Beton 0,65 0,9 0,9 0,95
Eis 0,98
Erde 0,9-0,98
Farbe nicht alkalisch 0,9-0,95
Gips 0,4-0,97 0,8-0,95
Glas Scheibe 0,2 0,98 0,85
Schmelze 0,4-0,9 0,9
Gummi 0,9 0,95
Holz nattrlich 0,9-0,95 0,9-0,95
Kalkstein 0,4-0,98 0,98
Karborund 0,95 0,9 0,9
Keramik 0,4 0,8-0,95 0,8-0,95 0,95
Kies 0,95 0,95
Kohlenstoff nicht oxidiert 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9
Graphit 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,8
Kunststoff >50 pm  lichtundurchlassig 0,95 0,95
Papier jede Farbe 0,95 0,95
Sand 0,9 0,9
Schnee 0,9
Textilien 0,95 0,95
Wasser 0,93

79
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Anhang C — Adaptive Mittelwertbildung

Die Mittelwertbildung wird in der Regel eingesetzt, um Signalverlaufe zu glatten. Uber den einstellbaren
Parameter Zeit kann dabei diese Funktion an die jeweilige Anwendung optimal angepasst werden. Ein
Nachteil der Mittelwertbildung ist, dass schnelle Temperaturanstiege, die durch dynamische Ereignisse
hervorgerufen werden, der gleichen Mittlungszeit unterworfen sind und somit nur zeitverzégert am
Signalausgang bereitstehen. Die Funktion Adaptive Mittelwertbildung (Smart Averaging) eliminiert diesen
Nachteil, indem schnelle Temperaturanstiege ohne Mittelwertbildung direkt an den Signalausgang
durchgestellt werden.
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