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Allgemeine Informationen

1 Allgemeine Informationen
1.1 Beschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich fur das optris® CTvideo Infrarot-Thermometer entschieden haben.

Die Sensoren der Serie optris CTvideo sind beriihrungslos messende Infrarot-Temperatursensoren.
Sie messen die von Objekten emittierte Infrarotstrahlung und berechnen auf dieser Grundlage die
Oberflachentemperatur [»9 Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung]. Die Ausrichtung des Sensors
erfolgt Uber ein integriertes Video-Modul sowie ein Kreuzlaser-Visier.

Das Sensorgehduse des CTvideo-Messkopfes besteht aus Edelstahl (Schutzgrad IP65/ NEMA-4) — die
Auswerteelektronik ist in einem separaten Zink-Druckgussgehause untergebracht.

Die CTvideo - Sensoren sind empfindliche optische Systeme. Die Montage sollte deshalb
ausschlieBlich tber das vorhandene Gewinde erfolgen.

e Vermeiden Sie abrupte Anderungen der Umgebungstemperatur.

¢ Vermeiden Sie grobe mechanische Gewalt am Messkopf, da dies zur Zerstorung fiihren
@ kann und in diesem Fall jegliche Gewabhrleistungsanspruche entfallen.

e Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich an die Mitarbeiter unserer Serviceabteilung.

Hersteller behalt sich im Interesse der technischen Weiterentwicklung das Recht auf

@ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Der
Anderungen der in dieser Anleitung angegebenen Spezifikationen vor.
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» Alle Zubehorteile kdnnen unter Verwendung der in Klammern [ ] angegebenen
Artikelnummern bestellt werden.

1.2 Gewahrleistung

Sollten trotz sorgfaltiger Qualitatskontrolle Geréatedefekte auftreten, bitten wir Sie, sich umgehend mit
unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen. Die Gewahrleistungsfrist betragt 24 Monate ab
Lieferdatum. Nach diesem Zeitraum gibt der Hersteller im Reparaturfall eine 6-monatige Gewahrleistung auf
alle reparierten oder ausgetauschten Geratekomponenten. Nicht unter die Gewéhrleistung fallen Schaden,
die durch unsachgeméaRe Behandlung, Offnung des Gerates oder Gewalteinwirkung entstanden sind. Der
Hersteller haftet nicht fir etwaige Folgeschaden oder bei nicht bestimmungsgemaliem Einsatz des
Produktes. Im Falle eines Geratefehlers wahrend der Gewahrleistungszeit erfolgt eine kostenlose
Instandsetzung bzw. Kalibrierung des Gerates. Die Frachtkosten werden vom jeweiligen Absender getragen.
Der Hersteller behdlt sich den Umtausch des Gerétes oder von Teilen des Gerétes anstelle einer Reparatur
vor. Ist der Fehler auf eine missbréauchliche Verwendung oder auf Gewalteinwirkung zurtickzufuhren, werden
die Kosten vom Hersteller in Rechnung gestellt. In diesem Fall wird vor Beginn der Reparatur auf Wunsch
ein Kostenvoranschlag erstellt.

1.3 Lieferumfang

= CTvideo-Messkopf mit Anschlusskabel und Auswerteelektronik
= Montagemutter und Montagewinkel (fest)

= 5m USB-Kabel

= Software CompactConnect

= Bedienungsanleitung



Allgemeine Informationen

1.4 Wartung

Linsenreinigung: Lose Partikel kbnnen mit sauberer Druckluft weggeblasen werden. Die Linsenoberflache

kann mit einem weichen, feuchten Tuch (befeuchtet mit Wasser oder einem wasserbasierten Glasreiniger)
gereinigt werden.

Benutzen Sie niemals l6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel (weder fur die Optik, noch fur das
Gehause).
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1.5 Modelliibersicht

$optris

Die Sensoren der CTvideo-Serie sind in folgenden Basisvarianten lieferbar:

Modell

CT video 1M

CT video 2M

CT video 3M

Kurzbezeichnungen

1ML
1MH
1IMH1
2ML
2MH
2MH1
3ML
3MH
3MH1
3MH2
3MH3

Messbereich

485 bis 1050 °C
650 bis 1800 °C
800 bis 2200 °C
250 bis 800 °C
385 bis 1600 °C
490 bis 2000 °C
50 bis 400 °C
100 bis 600 °C
150 bis 1000 °C
200 bis 1500 °C
250 bis 1800 °C

Spektrale
Empfindlichkeit

1,0 um

1,6 um

2,3 um

Typische Anwendungen

Metalle und Keramiken

Metalle und Keramiken

Metalle bei geringen Objekttemperaturen
(ab 50 °C)

In dieser Bedienungsanleitung werden im Folgenden ausschliefllich die Kurzbezeichnungen verwendet. Bei den
Modellen 1M, 2M, 3M wird der Gesamtmessbereich jeweils in mehrere Teilbereiche (L, H, H1 usw.) unterteilt.
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1.6 Werksvoreinstellung

Die Geréte haben bei Auslieferung folgende Voreinstellungen:

Signalausgabe Objekttemperatur
Emissionsgrad

Transmission

Mittelwertbildung (AVG)

Smart Averaging
Maximalwerthaltung (MAX)
Minimalwerthaltung (MIN)

untere Grenze Temperaturbereich [°C]
obere Grenze Temperaturbereich [°C]

untere Alarmgrenze [°C]
(Normal geschlossen)

obere Alarmgrenze [°C]
(Normal offen)

0-5V

1,000

1,000

inaktiv

aktiv

inaktiv

inaktiv

1ML 1IMH 1IMH1
485 650 800
1050 1800 2200
600 800 1200

900 1400 1600

2ML
250
800
350

600

2MH
385
1600
500

1200

2MH1
490
2000
800

1400

3ML
50
400
100

300

3MH
100
600
250

500

11

3MH1
150
1000
350

600
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3MH2 3MH3
untere Grenze Temperaturbereich [°C] 200 250
obere Grenze Temperaturbereich [°C] 1500 1800
untere Alarmgrenze [°C] 550 750
(Normal geschlossen)
obere Alarmgrenze [°C] 1000 1200
(Normal offen)
untere Grenze Ausgang oV
obere Grenze Ausgang 5V
Temperatureinheit °C
Umgebungstemperaturkompensation interner Messkopftemperaturfiihler
Baudrate [kBaud] 115
Laser inaktiv

Anpassung der Mittelwertbildung an steile Signalflanken [Aktivierung nur tiber Software méglich].

@ Unter Smart Averaging oder Adaptiver Mittelwertbildung versteht man eine dynamische
» Anhang C — Adaptive Mittelwertbildung
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2 Technische Daten
2.1 Allgemeine Spezifikation

Messkopf
Schutzgrad
Umgebungstemperatur -20...70 °C
Lagertemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Material (Messkopf) Edelstahl
Abmessungen 116 mm x 50 mm, M48x1,5
Gewicht 600 g
Kabellange 3 m (Standard), 5m, 10 m
Kabeldurchmesser 5 mm

Umgebungstemperatur Kabel

13

Elektronik-Box
IP65 (NEMA-4)
-20...85°C
-40...85 °C
10...95 %, nicht kondensierend
Zink, gegossen
89 mm x 70 mm x 30 mm

420 g

Kabel Messkopf-Elektronik max. 80 °C [Hochtemperaturkabel (optional): 180 °C]

USB-Kabel max. 80 °C
Vibration IEC 68-2-6: 3G, 11 — 200 Hz, jede Achse
Schock IEC 68-2-27: 50G, 11 ms, jede Achse
Software (optional) CompactConnect

Y Der Laser schaltet sich automatisch bei Umgebungstemperaturen >50 °C ab. Die Funktion der LCD-Anzeige kann bei

Umgebungstemperaturen unter 0 °C eingeschrankt sein.
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2.2 Elektrische Spezifikation

Spannungsversorgung
Stromverbrauch
Visierlaser
Video-Modul

Ausgénge/ analog

Alarmausgang
Ausgangsimpedanzen

mA
mV
Thermoelement

Digitale Schnittstellen

Funktionseingange

8-36 VDC

max. 160 mA

635 nm, 1 mW, Ein/ Aus Uber Programmiertasten oder Software
Digital (USB 2.0), 640 x 480 px, FOV 3.1° x 2.4°

wahlweise: 0/ 4-20 mA, 0-5/ 10 V, Thermoelement (J oder K) bzw. Alarmausgang
(Signalquelle: Objekttemperatur)

Open-collector-Ausgang am Pin AL2 [24 V/ 50 mA]

max. Schleifenwiderstand 500 Q (bei 8 -36 VDC)
min. 100 kQ Lastwiderstand
20Q

USB 2.0
F1 bis F3; tUber Software programmierbar fir folgende Funktionen:

e externe Emissionsgradeinstellung
e  Hintergrundstrahlungskompensation
e  Trigger (Rucksetzen der Haltefunktionen)

Eingangsimpedanz F2 und F3: 43 kQ
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2.3 Messtechnische Spezifikation [1IM-Modelle]

IML 1IMH 1MH1
Temperaturbereich (skalierbar) 485...1050 °C 650...1800 °C 800...2200 °C
Spektralbereich 1,0 um
Optische Auflésung 150:1 300:1
Systemgenauigkeit 2 2+ +(0,3 % Tyess +2 °C)
Reproduzierbarkeit #(0,1 % Tyess +1 °C)
Temperaturauflésung (NETD) 0,1K
Einstellzeit (90% Signal) 1ms
Emissionsgrad/ Verstarkung 0,100...1,100 (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)
Transmissionsgrad 0,100...1,100 (einstellbar Uber Programmiertasten oder Software)
Signalverarbeitung Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar iber Programmiertasten oder Software)

Y bei Umgebungstemperatur 23+5 °C

2 Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: +2,5 °C oder +1 %
3 ¢ = 1/ Ansprechzeit 1s

“ mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln

15
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2.4 Messtechnische Spezifikation [2M-Modelle]

2ML 2MH 2MH1
Temperaturbereich (skalierbar) 250...800 °C 385...1600 °C 490...2000 °C
Spektralbereich 1,6 um
Optische Auflésung 150:1 300:1
Systemgenauigkeit 2 2+ +(0,3 % Tyess +2 °C)
Reproduzierbarkeit #(0,1 % Tyess +1 °C)
Temperaturauflésung (NETD) 0,1K
Einstellzeit (90% Signal) 1ms
Emissionsgrad/ Verstarkung 0,100...1,100 (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)
Transmissionsgrad 0,100...1,100 (einstellbar Uber Programmiertasten oder Software)
Signalverarbeitung Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar iber Programmiertasten oder Software)

Y bei Umgebungstemperatur 23+5 °C

2 Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: +2,5 °C oder +1 %
3 ¢ = 1/ Ansprechzeit 1s

“ mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln
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2.5 Messtechnische Spezifikation [3M-Modelle]

3ML 3MH 3MH1 3MH2 3MH3
Temperaturbereich (skalierbar) 50...400 °C ¥ 100...600 °C Y  150...1000 °C  200...1500 °C  250...1800 °C
Spektralbereich 2,3 um
Optische Auflésung 60:1 100:1 300:1
Systemgenauigkeit 2" ¥+ +(0,3 % Tyess +2 °C)
Reproduzierbarkeit ? © +(0,1 % Tyess +1 °C)
Temperaturauflosung (NETD) “ 0,1 K
Einstellzeit (90% Signal) * 1ms
Emissionsgrad/ Verstarkung 0,100...1,100 (einstellbar tiber Programmiertasten oder Software)
Transmissionsgrad 0,100...1,100 (einstellbar Uber Programmiertasten oder Software)
Signalverarbeitung Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar ber Programmiertasten oder Software)

Y bei Umgebungstemperatur 23+5 °C

2 Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: +2,5°C oder +1%
¥ ¢ = 1/ Einstellzeit 1s

9 bei Objekttemperaturen >300 °C

® mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln
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2.6 Optiken

Die Vario-Optik des CTvideo ermdglicht eine stufenlose Scharfstellung der Optik auf den gewiinschten
Messabstand. Die Sensoren sind in zwei Optikversionen lieferbar:

Optik Fokus einstellbar im Bereich
SFV 200 mm bis unendlich
CFV 90 mm bis 250 mm

Die GroRRe des zu messenden Objektes und die optische Auflosung des IR-Thermometers

bestimmen den Maximalabstand zwischen Messkopf und Objekt.

Zur Vermeidung von Messfehlern sollte das Messobjekt das Gesichtsfeld der Messkopfoptik
@ vollsténdig ausfullen.

Das bedeutet, der Messfleck muss immer mindestens gleich grof3 wie oder kleiner als das

Messobjekt sein.

Die folgenden Tabellen zeigen die MessfleckgréRen fir einige ausgewahlte Messentfernungen. Die
Messfleckgrol3e bezieht sich dabei auf 90 % der Strahlungsenergie.
Die Entfernung wird jeweils von der Vorderkante des Messkopfes gemessen.

Alternativ zu den optischen Diagrammen kann auch der Messfleck-Kalkulator auf der optris Interseitseite
verwendet werden http://www.optris.de/messfleck-kalkulator.



http://www.optris.de/messfleck-kalkulator

Technische Daten

3ML: SF-Optik (D:S=60:1)

MessfleckgrofRRe mm 3,3 50 75 11,7 18,3 26,7 41,7 83,3
Messabstand mm 200 300 450 700 1100 1600 2500 5000
3ML: CFOptik (D:S=60:1)

Messfleckgrolle mm 15 2,0 2,5 3,0 35 42

Messabstand mm 90 120 150 180 210 250

3MH: SFOptik (D:S=100:1

Messfleckgrofie mm 2,0 3,0 4.5 7,0 11,0 16,0 25,0 50,0
Messabstand mm 200 300 450 700 1100 1600 2500 5000
3MH: CFOptik (D:S=100:1

MessfleckgrofiRe mm 0,9 1,2 15 1,8 2,1 25

Messabstand mm 90 120 150 180 210 250

AML/2ML: SF-Optik (D:S=150:1)

Messfleckgréfie mm 1,3 2,0 3,0 4,7 7,3 10,7 16,7 33,3
Messabstand mm 200 300 450 700 1100 1600 2500 5000
1ML/2ML: CFOptik (D:S=150:1)

Messfleckgrofie mm 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7

Messabstand mm 90 120 150 180 210 250

19
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1MH-H1/2MH-H1/3MH1-H3: SF-Optik (D:S=300:1)

MessfleckgrofRRe mm 0,7 1,0 1,5 2,3 3,7 53 8,3 16,7
Messabstand mm 200 300 450 700 1100 1600 2500 5000
1MH-H1/2MH-H1/3MH1-H3: CFOptik (D:S=300:1)

Messfleckgrolle mm 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Messabstand mm 90 120 150 180 210 250
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3 Mechanische Installation

Der CTvideo ist mit einem metrischen M48x1,5-Gewinde ausgestattet und kann entweder direkt tiber dieses
Gewinde oder mit Hilfe der Sechskantmutter (Standard) und des festen Montagewinkels (Standard) an
vorhandene Montagevorrichtungen installiert werden.

106,5

#5655

©49,8
M48 x 1,5

CTvideo-Messkopf (Standardversion)

@ Der optische Strahlengang muss frei von jeglichen Hindernissen sein.
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©49.8
M48 x 1,5
@55

CTvideo-Messkopf (Hochtemperaturversion)
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48,5

Q
R0

57

110

89
max. 120

ﬁﬁ Elektronik-Box

49
60

—

Montagewinkel, justierbar in einer Achse [ACCTLFB]

Fir eine exakte Ausrichtung des Messkopfes
auf das Objekt verwenden Sie bitte das
integrierte Video- und/ oder Kreuzlaser-Visier.
[»7 Bedienung, 7.2 Visiermdglichkeiten]

—im Lieferumfang enthalten
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4 Zubehor

4.1 Freiblasvorsatz

Ablagerungen (Staub, Partikel) auf der Linse sowie Rauch, Dunst und hohe Luftfeuchtigkeit (Kondensation)
kénnen zu Fehlmessungen fiihren. Durch die Nutzung eines Freiblasvorsatzes werden diese Effekte
vermieden bzw. reduziert. Achten Sie darauf 6lfreie, technisch reine Luft zu verwenden.

Die bendtigte Luftmenge (ca. 2...10 I/ min.)
o ist abhangig von der Applikation und den
— Bedingungen am Installationsort.

$69,5
M48x 1,5

Freiblasvorsatz [ACCTLAP]
Schlauchanschluss: 6x8 mm
Gewinde (Fitting): G 1/8 Zoll
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4.2 Montagewinkel

Montagewinkel, justierbar in zwei Achsen [ACCTLAB]

Mit Hilfe dieses Montagewinkels kann der Messkopf in 2 Achsen justiert werden.

25



26 $optris

4.3 Wasserkuhlgehause

Zur Vermeidung von Kondensationsbildung
auf der Optik sollte zuséatzlich der
Freiblasvorsatz montiert werden.

Wasserdurchfluss: ca. 2 I/ min
(Kuhlwassertemperatur sollte 30 °C nicht
Uberschreiten)

Wasserkiihlgehause [ACCTLW]
Schlauchanschluss: 6x8 mm
Gewinde (Fitting): G 1/8 Zoll

Der Messkopf kann bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C ohne Kihlung eingesetzt werden. Fir
Anwendungen, bei denen eine hdhere Umgebungstemperatur auftreten kann, empfiehlt sich der Einsatz des
optionalen Wasserkiihlgehduses (Einsatztemperatur bis 175 °C). Der Sensor sollte mit den optional
erhaltlichen Hochtemperaturkabeln ausgestattet sein (Einsatztemperatur bis 180 °C).
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4.4 Tragschienenmontageplatte fur Elektronik-Box

27

Mit Hilfe der Tragschienenmontageplatte kann die CT-Elektronik an einer Hutschiene nach EN50022 (TS35)

montiert werden.

81

-

62
74
35mm rail

-

Tragschienenmontageplatte [ACCTRAIL]

» Alle Zubehorteile kdnnen unter Verwendung der in Klammern [ ] angegebenen
Artikelnummern bestellt werden.
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5 Elektrische Installation
5.1 Anschluss der Kabel

Die CTvideo-Messkopfe haben an der Sensorriickwand Geratestecker, so dass ein Offnen des Messkopfes
zwecks Kabelmontage bzw. -demontage nicht nétig ist. An der Elektronik ist bereits ein USB-Kabel (5 m)
angeschlossen, welches Sie fiir die Verbindung zum PC verwenden kdnnen.

Standardversion

Die Standardversion des CTvideo besitzt einen in die Sensorriickwand
integrierten, 12-poligen Geratestecker. Uber das blaue Messkopfkabel
wird die Verbindung zur Elektronikbox hergestellt. Kabellangen von

3 m, 5mund 10 m sind erhéltlich.

Hochtemperaturversion

Die Hochtemperaturversion des CTvideo hat zwei in die Sensor-
rickwand integrierte Geratestecker (7-polig und 4-polig).

Die Verbindung Messkopf-Elektronik wird in diesem Fall tber ein
7-adriges Hochtemperaturkabel (Sensorsignale, Laser) und ein
4-adriges Hochtemperaturkabel (Videosignal) hergestellt. Kabellangen
von 3 m, 5 m und 10 m sind erhaltlich.
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12-pin connector

standard cable

4-pin connector

HT cables

7-pin connector

CTvideo Hochtemperaturversion

29
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Anschlusskennzeichnung
+8..36 VDC Spannungsversorgung
GND Masse (0 V) der Spannungsversorgung
GND Masse (0 V) der internen Ein- und Ausgéange
AL2 Alarm 2 (Open-collector Ausgang)
OUT-TC Analogausgang Thermoelement (J oder K)
OUT-mV/mA Analogausgang Objekttemperatur (mV/ mA)
F1-F3 Funktionseingange
GND Masse (0 V) )
3V SW SCHWARZ/ Spannungsversorgung Laser (+) ﬂ.
GND GRAU/ Spannungsversorgung Laser (-) #
ORANGE Temperaturfihler Messkopf (NTC)
BLAU Masse Messkopf
VIOLETT Spannungsversorgung Messkopf
GELB Detektorsignal
Geoffnete Elektronik-Box
mit Anschlussklemmen
Spannungsversorgung

Bitte verwenden Sie ein separates, stabilisiertes Netzteil mit einer Ausgangsspannung von
8-36 VDC, welches einen Strom von 160 mA liefert. Die Restwelligkeit sollte max. 200 mV
betragen. Verwenden Sie ausschlie3lich abgeschirmte Kabel fir alle Versorgungs- und
Datenleitungen. Der Schirm des Sensors muss geerdet sein.

Zerstorung des Ausgangs fuhrt!

0 An die Analogausgange darf auf keinen Fall eine Spannung angelegt werden, da dies zur
Der CTvideo ist kein Zweileitersensor!
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Kabelmontage

Die vorhandene Kabelverschraubung M12x1,5 der Elektronikbox eignet sich fur Kabel mit einem
Auf3endurchmesser von 3 bis 5 mm. Entfernen Sie die Kabelisolierung (40 mm Stromversorgung, 50 mm
Signalausgange, 60 mm Funktionseingange). Kiurzen Sie das Schirmgeflecht auf ca. 5 mm und entflechten
Sie die Schirmdrahte. Entfernen Sie ca. 4 mm der einzelnen Aderisolierungen und verzinnen Sie die Ader-
Enden. Schieben Sie nacheinander die Druckschraube, Unterlegscheiben, Gummidichtung der
Kabelverschraubung entsprechend der Abbildung Uber das vorbereitete Kabelende. Spreizen Sie das
Schirmgeflecht auseinander und fixieren Sie den Kabelschirm zwischen zwei Metallscheiben. Fihren Sie
das Kabel in die Kabel-verschraubung bis zum Anschlag ein. Schrauben Sie die Kappe fest an. Die
einzelnen Adern kénnen nun entsprechend ihren Farben in die vorgesehenen Schraubklemmen befestigt
werden.

Druckschraube
— Unterlegscheiben

|: Dichtstopfen

034] - PQKE — 0JKH
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0 Es dirfen nur abgeschirmte Kabel verwendet werden. Der Schirm des Sensors muss

geerdet sein.

5.2 Masseverbindung

Auf der Unterseite der Mainboard-Platine finden Sie einen
Steckverbinder (Jumper), welcher werksseitig wie im Bild ersichtlich
platziert ist [unterer und mittlerer Pin verbunden]. In dieser Position
sind die Masse-klemmen (GND Versorgungsspannung/ Ausgang) mit
der Geh&dusemasse der Elektronikbox verbunden.

Um Masseschleifen und damit verbundene Signalstérungen zu
vermeiden, ist in industrieller Umgebung ggf. ein Auftrennen dieser
Verbindung erforderlich. Stecken Sie dazu den Jumper bitte in die
andere Position [mittlerer und oberer Pin verbunden].

Bei Verwendung des Thermoelementausgangs empfiehlt sich generell
ein Auftrennen der Masseverbindung GND — Gehéause.

CTvideo Mainboard

¥w

£300%

E2 Wi

/ iy
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5.3 Messkopf-Kalibriercode

Jeder Kopf hat einen spezifischen Kalibrier-Code, welcher auf dem Messkopf vermerkt ist. Fir eine korrekte
Temperaturmessung und Funktionsweise des Sensors missen diese Messkopfdaten in der Elektronikbox
abgespeichert werden. Der Kalibrier-Code besteht aus finf Blocken mit jeweils 4 Zeichen.

Beispiel: EKJO - 00UD - 0A1B — A17U - 930z

1.Block 2.Block 3.Block 4.Block 5.Block
Zur Eingabe des Codes betétigen Sie bitte die [Auf}- und [Ab]-Taste (beide gedriickt halten) und dann die
[Mode]-Taste. Im Display erscheint HCODE und danach die 4 Zeichen des ersten Blocks. Mit [Auf| und [Ab]

konnen die einzelnen Stellen geandert werden; wechselt zum nachsten Zeichen bzw. zum nachsten
Block.

Nach Modifikation des Kopf-Kalibriercodes ist ein Reset nétig, um die Anderungen zu aktivieren.
[»7 Bedienung]

Der Kalibriercode befindet sich auf einem Label am Messkopf. Entfernen Sie dieses Label nicht
bzw. notieren Sie sich den Code.
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6 Aus-und Eingange
6.1 Analogausgang

Dieser Ausgang wird fiir die Ausgabe der Objekttemperatur genutzt. Die Auswahl des Ausgabesignals erfolgt
Uber die Programmiertasten [» 7 Bedienung]. Uber die Software CompactConnect kann der
Ausgabekanal 1 auch als Alarmausgang programmiert werden.

Ausgabesignal Bereich Anschluss-Pin auf
CTvideo-Platine

Spannung 0..5V OUT-mV/mA
Spannung 0..10V OUT-mV/mA
Strom 0...20mA | OUT-mV/mA
Strom 4...20mA | OUT-mV/mA
Thermoelement TCJ OUT-TC
Thermoelement TC K OUT-TC

Beachten Sie bitte, dass je nach verwendetem Ausgang unterschiedliche Anschluss-Pins
(OUT-mV/mA oder OUT-TC) verwendet werden.
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6.2 Digitale Schnittstelle

Die CTvideo-Gerate sind ab Werk bereits mit einer USB-Schnittstelle
ausgestattet. Die Anschlussplatine befindet sich links neben dem
LCD-Display. Eine Deinstallation ist durch Lésen der beiden M3x5-
Schrauben maéglich.

Achten Sie beim Einbau auf eine korrekte Positionierung der
Steckerleiste.

6.3 Funktionseingange

Die drei Funktionseingange F1 bis F3 konnen ausschliel3lich Gber die Software programmiert werden.

F1 (digital): Trigger (ein 0 V — Pegel an F1 setzt die Haltefunktionen zurlick)

F2 (analog): Emissionsgrad extern [0-10 V: OV » £=0,1; 9V » g=1; 10V » g=1,1]

F3 (analog): externe Umgebungstemperaturkompensation/ der Bereich ist tber die Software
CompactConnect skalierbar [0-10 V » -40-900 °C/ voreingestellter Bereich: -20-200 °C]

F1-F3 (digital): Emissionsgrad (digitale Auswahl Gber Tabelle)

Ein nicht beschalteter Eingang wird wie folgt bewertet:
F1= High-Pegel |F2, F3= Low-Pegel
[High-Pegel: 2 +3 V...+36 V | Low-Pegel: <+0,4V...-36 V]
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6.4 Alarme

. L Bei allen Alarmen (Alarm 1, Alarm 2, Ausgangskanal 1 und 2
Der CTvideo verflgt Uber folgende bei Nutzung als Alarmausgang) ist eine Hysterese von 2 K
Alarmfunktionen: fest eingestellt.

Ausgabekanal 1

Zur Aktivierung muss der Ausgabekanal in den Digital-Modus umgeschaltet werden. Dies kann nur tber die
Software CompactConnect erfolgen.

Visuelle Alarme

Diese Alarme bewirken eine Anderung der Farbe des LCD-Displays und stehen iiber die optionale
Relaisschnittstelle zur Verfiigung. Der Alarm 2 kann zusatzlich am Pin AL2 (auf dem Mainboard) als Open-
collector-Ausgang [24 V/ 50 mA] genutzt werden.

Werksseitig sind die Alarme wie folgt definiert: Beide Alarme wirken auf die
Farbeinstellung des LCD-Displays:

Alarm 1 Normal geschlossen/ Low-Alarm i .

Alarm 2 Normal offen/ High-Alarm il

ROT: Alarm 2 aktiv
GRUN: kein Alarm aktiv

Erweiterte Einstellungen wie Definition als Low- oder High-Alarm [tber Anderung Normal offen/
geschlossen], Wahl der Signalquelle [Topjext, Tkopt: Trox] kKONNEN tber die Software CompactConnect
erfolgen.
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7 Bedienung

Nach Zuschalten der Versorgungsspannung startet der Sensor eine Initialisierungsroutine und zeigt fur
einige Sekunden INIT im Display. Danach wird die Objekttemperatur angezeigt. Die Farbe der
Displaybeleuchtung @ndert sich entsprechend der Alarmeinstellungen [»> 6.4 Alarme].

7.1 Sensoreinstellungen

Mit den drei Programmiertasten Mode), und |Ab] kénnen Sensorkonfigurationen vor Ort vorgenommen
werden. Das Display zeigt den aktuellen Messwert bzw. die gewahlte Funktion an. Mit der Taste
gelangen Sie zur gewtinschten Funktion, mit und @ kdonnen die Funktionsparameter verandert werden
—eine Veranderung von Einstellungen wird sofort iGbernommen. Wenn langer als 10 Sekunden keine
Taste betatigt wurde, springt die Anzeige automatisch zur Darstellung der (gemaf der gewahlten
Signalverarbeitung) errechneten Objekttemperatur um.

. Bei Betatigen der Mode-Taste gelangt man automatisch zur
Display zuletzt aufgerufenen Funktion.
Die Signalverarbeitungsfunktionen Maximumsuche und

Laser . - Minimumsuche sind nicht gleichzeitig wahlbar.

Werksvoreinstellung

Um den CTvideo auf die werksseitig eingestellten Parameter
0 A v zuriick zu setzen, betatigen Sie bitte zunachst die @] und
dann die [Mode]-Taste und halten beide ca. 3 Sekunden lang
gedruckt.

Im Display erscheint als Bestatigung RESET.

Mode  Auf Ab
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Anzeige Modus [Beispiel] Einstellbereich

S ON Laser-Visier [Ein] ON/ OFF

142.3C Objekttemperatur (nach Signalverarbeitung) [142,3 °C] unverénderbar

127CH Kopftemperatur [127 °C] unveranderbar

25CB Boxtemperatur [25 °C] unveranderbar

142CA aktuelle Objekttemperatur [142 °C] unveranderbar

0o MVs Signalausgabe Ausgabekanal 1 [0-5 V] [00-20 = 0-20 mA/ 0 4-20 = 4-20 mA/ O MV5 = 0-5 V/
[0 MV10 = 0-10 V/ O TCJ = Thermoelementausgang Typ J/
[0 TCK = Thermoelementausgang Typ K

EO0.970 Emissionsgrad [0,970] 0,100 ... 1,100

T1.000 Transmission [1,000] 0,100 ... 1,100

A 0.2 Signalausgabe Mittelwert [0,2 s] A---- = inaktiv/ 0,1 ... 999,9 s

P---- Signalausgabe Maximalwert [inaktiv] P---- = inaktiv/ 0,1 ... 999,9 s/ P 0o 00 0o oo = unendlich

Vamm= Signalausgabe Minimalwert [inaktiv] V---- = inaktiv/ 0,1 ... 999,9 s/ V 0o 0o 0o oo = unendlich

u 0.0 untere Grenze Temperaturbereich [0 °C] modellabhangig/ inaktiv bei TCJ- und TCK-Ausgang

n 500.0 obere Grenze Temperaturbereich [500 °C] modellabhangig/ inaktiv bei TCJ- und TCK-Ausgang

[ 0.00 untere Grenze Ausgabesignal [0 V] entsprechend des Bereiches des gewahlten Ausgangs

] 5.00 obere Grenze Ausgabesignal [5 V] entsprechend des Bereiches des gewahlten Ausgangs

U °C Temperatureinheit [°C] °Cl °F

| 30.0 untere Alarmgrenze [30 °C] modellabhéngig

|| 100.0 obere Alarmgrenze [100 °C] modellabhéngig

XHEAD Umgebungstemperaturkompensation [Messkopftemperatur] |XHEAD = Messkopftemperatur/ -40,0 ... 900,0 °C (bei LT) als
fester Wert fir die Kompensation/ Betatigen von Auf und Ab
gleichzeitig wechselt zuriick zu XHEAD (Messkopftemperatur)

M 01 Multidrop-Adresse [1] (nur mit RS485 Interface) 01...32

B 9.6 Baudrate in kBaud [9,6] 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2 kBaud
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Aktivierung (ON) und Deaktivierung (OFF) des Visierlasers. Durch Betatigen von bzw.
[Ab] kann der Laser ein- und ausgeschaltet werden.

Auswahl des Ausgabesignals. Durch Betétigen von bzw. @l kénnen die
verschiedenen Ausgangssignale (siehe Tabelle) gewéhlt werden.

Einstellen des Emissionsgrades. Durch Betéatigen von wird der Wert erhoht; [Ab)
verringert den Wert (gilt auch fur alle weiteren Funktionen). Der Emissionsgrad (g - Epsilon)
ist eine Materialkonstante, die die Fahigkeit eines Korpers, infrarote Energie auszusenden,
beschreibt [»10 Emissionsgrad].

Einstellen des Transmissionsgrades. Diese Funktion wird verwendet, falls zwischen
Sensor und Objekt eine optische Komponente (z.B. Schutzfenster; Zusatzoptik) montiert
wird. Die Standardeinstellung ist 1.000 = 100 % (bei Messung ohne Schutzfenster etc.).

Einstellen der Zeit fiir die Mittelwertbildung. Bei dieser Funktion wird ein arithmetischer
Algorithmus ausgefihrt, um das Signal zu glatten. Die eingestellte Zeit ist die Zeitkonstante.
Diese Funktion kann auch mit allen weiteren Nachverarbeitungsfunktionen kombiniert
werden. Die kirzeste Zeit ist 0,001 s und kann nur mit Werten der 2er-Potenzreihe erhéht
bzw. verringert werden (0,002, 0,004, 0,008, 0,016, 0,032, ...). Bei Einstellen von 0.0
erscheint im Display --- (Funktion deaktiviert).

Einstellen der Zeit fir die Maximumsuche. Bei dieser Funktion wird das jeweilige
Signalmaximum gehalten; d.h. bei sinkender Temperatur hélt der Algorithmus den
Signalpegel fur die eingestellte Zeit. Nach Ablauf der Haltezeit fallt das Signal auf den
zweithdchsten Wert bzw. sinkt um 1/8 der Differenz zwischen vorherigem Maximalwert und
Minimalwert wahrend der Haltezeit.
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Dieser Wert wird wiederum fur die eingestellte Zeit gehalten. Danach fallt das Signal mit
langsamer Zeitkonstante und folgt dem Verlauf der Objekttemperatur.
Bei Einstellen von 0.0 erscheint im Display --- (Funktion deaktiviert).

E Einstellen der Zeit fur die Minimumsuche. Bei dieser Funktion wird das jeweilige
Signalminimum gehalten. Der Algorithmus entspricht dabei dem fir die Maximumsuche
(invertiert). Bei Einstellen von 0.0 erscheint im Display --- (Funktion deaktiviert).

Signalverlauf bei

401
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= TProzess mit Maximumsuche (Haltezeit = 1s)
— TAktuell ohne Nachverarbeitung
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Einstellen der unteren Grenze des Temperaturbereiches. Die minimale Differenz
zwischen unterer und oberer Bereichsgrenze betragt 20 K. Wird die untere Grenze auf einen
Wert 2 obere Grenze gewahlt, so wird die obere Grenze automatisch auf [untere Grenze +
20 K] gesetzt.

Einstellen der oberen Grenze des Temperaturbereiches. Die minimale Differenz zwischen
oberer und unterer Bereichsgrenze betragt 20 K. Die obere Grenze lasst sich nur auf einen
Wert = untere Grenze + 20 K einstellen.

Einstellen der unteren Grenze des Ausgabesignals. Diese Einstellung erméglicht die
Zuordnung eines bestimmten Ausgabesignalpegels zur unteren Grenze des Temperatur-
bereichs. Der Einstellbereich entspricht dem gewdahlten Ausgabemodus (z.B. 0-5 V).

Einstellen der oberen Grenze des Ausgabesignals. Diese Einstellung ermdglicht die
Zuordnung eines bestimmten Ausgabesignalpegels zur oberen Grenze des Temperatur-
bereichs. Der Einstellbereich entspricht dem gewdahlten Ausgabemodus (z.B. 0-5 V).

Einstellen der Temperatureinheit [°C oder °F].

Einstellen der unteren Alarmgrenze. Dieser Wert entspricht Alarm 1 [»6.4 Alarme] und
dient damit auch der Einstellung des Schaltpunktes fir Relais 1 (bei Verwendung der
optionalen Relaisschnittstelle).

Einstellen der oberen Alarmgrenze. Dieser Wert entspricht Alarm 2 [» 6.4 Alarme] und
dient damit auch der Einstellung des Schaltpunktes fir Relais 2 (bei Verwendung der
optionalen Relaisschnittstelle).



42 $optris

Einstellen der Umgebungstemperaturkompensation. In Abhangigkeit des
Emissionsgrades des Messobjektes wird von der Oberflache ein mehr oder weniger grolRer
Anteil an Umgebungsstrahlung reflektiert. Um diesen Einfluss zu kompensieren, bietet diese
Funktion die Mdéglichkeit, einen festen Wert fur die Hintergrundstrahlung einzugeben.

Speziell bei groRen Unterschieden zwischen der Umgebungstemperatur am Objekt und der
Messkopftemperatur empfiehlt sich die Nutzung der Umgebungstemperaturkompensation.

Bei Anzeige von XHEAD erfolgt die Kompensation uber den messkopfinternen Fihler. Ein
Riickkehren zu XHEAD erfolgt durch gleichzeitiges Betatigen von [Auf| und [Ab].

M 01 Einstellen der Multidrop-Adresse. In einem RS485-Netzwerk bendtigt jeder Sensor eine
eigene Adresse. Dieser Menlpunkt wird nur bei installierter RS485-Schnittstelle angezeigt.

W
=
fo))

Einstellen der Baudrate fir die digitale Dateniibertragung.
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7.2 Visiermoglichkeiten

Der CTvideo verfugt Gber eine integrierte Videokamera welche den gleichen optischen Kanal wie der
Infrarotdetektor nutzt. Zusatzlich besitzt der Sensor ein Kreuzlaser-Visier, welches bei jeder Entfernung die
Mitte des Messflecks markiert. Die Kombination aus Video- und Laser-Visier ermdglicht eine exakte
Ausrichtung des Sensors auf das zu messende Obijekt.

D A

ER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER

o <1 mW /630 - 650 nm
EN 60825-1: 2007

Zielen Sie mit dem Laser nicht direkt in die Augen von Personen und Tieren! Blicken Sie nicht
direkt bzw. indirekt tber reflektierende Flachen in den Laserstrahl!

Der Laser kann Uber die Programmiertasten am Gerét oder die Software aktiviert/ deaktiviert werden. Bei
aktiviertem Laser leuchtet eine gelbe LED links neben der Temperaturanzeige.
Bei einer Umgebungstemperatur >50 °C schaltet sich der Laser automatisch ab.

Dauerbetrieb des Lasers kann die Lebensdauer der Laserdioden verkiirzen und die

@ Die Laser sollten nur fiir das Ausrichten und Positionieren des Sensors verwendet werden. Ein
Messgenauigkeit kann in Mitleidenschaft gezogen werden.
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7.3 Fokussierung und Videodarstellung

An der Sensorriickseite befindet sich ein Drehknopf fir die Fokussierung der

Optik.

Zur Scharfstellung auf die gewiinschte Messentfernung verbinden Sie den
Sensor bitte Uber das USB-Kabel mit einem PC und starten die
CompactConnect-Software. Neben dem Temperatur-Zeit-Diagramm wird
automatisch das Videobild dargestellt. Innerhalb des Videobildes ist die
Position des Messflecks durch einen Kreis markiert. Die Grol3e des Kreises

entspricht der Messfleckgroile.

$optris

Durch Drehen am Fokussierdrehknopf in Uhrzeigerrichtung andern Sie den Fokus in Richtung fern. Durch
Drehen entgegen der Uhrzeigerrichtung @andern Sie den Fokus in Richtung nah.

Nach erfolgreicher Fokussierung tragen Sie bitte noch die Messentfernung (Abstand Sensorvorderkante —
Messobjekt) in das entsprechende Feld in der Software (unterhalb des Videobildes) ein.

Eine detaillierte Beschreibung der
Videoeinstellungen finden Sie in der
Softwarebeschreibung, die Sie Uber das Menl
[?/ Hilfe...] aufrufen kdnnen.

R e i gV ke

0~

= J__E 852,5°C
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7.4 Fehlermeldungen

Im Display des CTvideo kénnen folgende Fehlermeldungen erscheinen:

1. Stelle:

Ox kein Fehler

1x Kopftemperatur-Fihler hat Kurzschluss nach Masse (bn)
2x Boxtemperatur zu niedrig

4x Boxtemperatur zu hoch

6X Boxtemperatur-Fuhler unterbrochen

8x Boxtemperatur-Fuhler hat Kurzschluss nach Masse
2. Stelle:

x0 kein Fehler

X2 Objekttemperatur zu hoch

x4 Kopftemperatur zu niedrig

x8 Kopftemperatur zu hoch

xC Kopftemperatur-Fihler unterbrochen (bn)
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8 Software CompactConnect
8.1 Installation

Legen Sie die Installations-CD in das entsprechende
Laufwerk lhres PC ein. Wenn die Autorun-Option auf
Ihrem Computer aktiviert ist, startet der Installations-
assistent (Installation wizard) automatisch.
Andernfalls starten Sie bitte CDsetup.exe von der
CD-ROM. Folgen Sie bitte den Anweisungen des
Assistenten, bis die Installation abgeschlossen ist.

$optris

Minimale Systemvoraussetzungen:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10
USB-Schnittstelle

Festplatte mit mind. 30 MByte Speicherplatz
Mindestens 128 MByte RAM
CD-ROM-Laufwerk

Nach der Installation finden Sie die Software auf Ihrem Desktop (als Programmsymbol) sowie im Startmeni

unter: [Start]\Programme\CompactConnect.

Wenn Sie die Software deinstallieren wollen, nutzen Sie bitte Uninstall im Startmend.

@ Eine detaillierte Softwarebeschreibung befindet sich auf der Software-CD.

s Hauptfunktionen:

e  Ausrichtung und Positionierung des Sensors

e  Grafische Darstellung und Aufzeichnung von
Temperaturmesswerten und Video-Schnappschissen zur
spateren Analyse und Dokumentation

e Komplette Parametrierung und Ferniiberwachung des Sensors

e Programmierung der Signalverarbeitungsfunktionen

e  Skalierung der Ausgange und Parametrierung der
Funktionseingénge
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8.2 Kommunikationseinstellungen

Serielles Interface

Baudrate: 9,6...115,2 kBaud (einstellbar am Gerat oder Giber Software)
Datenbits: 8
Paritat: keine

Stopp bits: 1
Flusskontrolle: aus

Protokoll

Alle CTvideo-Sensoren verwenden ein bindres Protokoll. Alternativ kdnnen die Gerate auch auf ein ASCII-
Protokoll umgeschaltet werden. Um eine schnelle Kommunikation zu erreichen, wird auf einen zusatzlichen
Overhead mit CR, LR oder ACK Bytes verzichtet.

ASCII-Protokoll
Zur Umschaltung auf das ASCII-Protokoll verwenden Sie bitte folgenden Befehl:

Dezimal: 131

HEX: 0x83

Daten, Antwort: byte 1

Ergebnis: 0 — Binar-Protokoll

1 — ASCII-Protokoll
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Speichern von Parametereinstellungen

Nach Einschalten des CTvideo-Sensors ist der Flash-Modus aktiv, d.h. gednderte Parametereinstellungen
werden im internen Flash-EEPROM gespeichert und bleiben auch nach Ausschalten der
Spannungsversorgung erhalten.

Falls sehr oft bzw. kontinuierlich Werte geéndert werden sollen, kann das flashen der Parameter durch
folgenden Befehl ausgeschaltet werden:

Dezimal: 112

HEX: 0x70

Daten, Antwort: byte 1

Ergebnis: 0 — Daten werden nicht in den Flash geschrieben

1 - Daten werden in den Flash geschrieben

Bei ausgeschaltetem Flash-Modus bleiben Parameteranderungen nur aktiv, solange der CTvideo
eingeschaltet ist. D.h. nach Ausschalten der Versorgungsspannung und Wiedereinschalten gehen die
gesetzten Werte verloren.

Mit dem Kommando 0x71 kann man den aktuellen Zustand abfragen.

Eine detaillierte Beschreibung des Protokolls und der Befehle finden Sie auf der CD CompactConnect im
Verzeichnis: \Commands.
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9 Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung

In Abhé&ngigkeit von der Temperatur sendet jeder Korper eine bestimmte Menge infraroter Strahlung aus. Mit
einer Temperaturanderung des Objektes geht eine sich &ndernde Intensitat der Strahlung einher. Der fur die
Infrarotmesstechnik genutzte Wellenlangenbereich dieser so genannten ,Warmestrahlung“ liegt zwischen
etwa 1 um und 20 um. Die Intensitat der emittierten Strahlung ist materialabhangig. Die materialabhangige
Konstante wird als Emissionsgrad (g - Epsilon) bezeichnet und ist fir die meisten Stoffe bekannt

(™10 Emissionsgrad).

Infrarot-Thermometer sind optoelektronische Sensoren. Sie ermitteln die von einem Korper abgegebene
Infrarotstrahlung und berechnen auf dieser Grundlage die Oberflachentemperatur. Die wohl wichtigste
Eigenschaft von Infrarot-Thermometern liegt in der bertihrungslosen Messung. So lasst sich die Temperatur
schwer zugéanglicher oder sich bewegender Objekte ohne Schwierigkeiten bestimmen. Infrarot-Thermometer
bestehen im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:

= Linse

= Spektralfilter

= Detektor

= Elektronik (Verstarkung/ Linearisierung/ Signalverarbeitung)

Die Eigenschaften der Linse bestimmen mal3geblich den Strahlengang des Infrarot-Thermometers, welcher
durch das Verhaltnis Entfernung (Distance) zu MessfleckgréRe (Spot) charakterisiert wird. Der Spektralfilter
dient der Selektion des Wellenlangenbereiches, welcher fir die Temperaturmessung relevant ist. Der
Detektor hat gemeinsam mit der nachgeschalteten Verarbeitungselektronik die Aufgabe, die Intensitat der
emittierten Infrarotstrahlung in elektrische Signale umzuwandeln.
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10 Emissionsgrad
10.1 Definition

Die Intensitat der infraroten Warmestrahlung, die jeder Kérper aussendet, ist sowohl von der Temperatur als
auch von den Strahlungseigenschaften des zu untersuchenden Materials abhangig. Der Emissionsgrad

(s - Epsilon) ist die entsprechende Materialkonstante, die die Fahigkeit eines Korpers, infrarote Energie
auszusenden, beschreibt. Er kann zwischen 0 und 100 % liegen. Ein ideal strahlender Korper, ein so
genannter ,Schwarzer Strahler®, hat einen Emissionsgrad von 1,0, wahrend der Emissionsgrad eines
Spiegels beispielsweise bei 0,1 liegt.

Wird ein zu hoher Emissionsgrad eingestellt, ermittelt das Infrarot-Thermometer eine niedrigere als die reale
Temperatur, unter der Voraussetzung, dass das Messobjekt warmer als die Umgebung ist. Bei einem
geringen Emissionsgrad (reflektierende Oberflachen) besteht das Risiko, dass stérende Infrarotstrahlung von
Hintergrundobjekten (Flammen, Heizanlagen, Schamotte usw.) das Messergebnis verfalscht. Um den
Messfehler in diesem Fall zu minimieren, sollte die Handhabung sehr sorgfaltig erfolgen und das Geréat
gegen reflektierende Strahlungsquellen abgeschirmt werden.

10.2 Bestimmung eines unbekannten Emissionsgrades

» Mit einem Thermoelement, Kontaktfiihler oder @ahnlichem lasst sich die aktuelle Temperatur des
Messobjektes bestimmen. Danach kann die Temperatur mit dem Infrarot-Thermometer gemessen und
der Emissionsgrad soweit verandert werden, bis der angezeigte Messwert mit der tatsachlichen
Temperatur Ubereinstimmt.
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» Bei Temperaturmessungen bis 380 °C besteht die Mdglichkeit, auf dem Messobjekt einen speziellen
Kunststoffaufkleber (Emissionsgradaufkleber — Bestell-Nr.: ACLSED). anzubringen, der den Messfleck
vollstandig bedeckt. Stellen Sie nun den Emissionsgrad auf 0,95 ein und messen Sie die Temperatur des
Aufklebers. Ermitteln Sie dann die Temperatur einer direkt angrenzenden Flache auf dem Messobjekt
und stellen Sie den Emissionsgrad so ein, dass der Wert mit der zuvor gemessenen Temperatur des
Kunststoffaufklebers Gibereinstimmit.

» Tragen sie auf einem Teil der Oberflache des zu untersuchenden Objektes, soweit dies mdglich ist,
matte, schwarze Farbe mit einem Emissionsgrad von mehr als 0,98 auf. Stellen Sie den Emissionsgrad
Ihres Infrarot-Thermometers auf 0,98 ein und messen Sie die Temperatur der gefarbten Oberflache.
Anschliel3end bestimmen Sie die Temperatur einer direkt angrenzenden Flache und veréandern die
Einstellung des Emissionsgrades soweit, bis die gemessene Temperatur der an der gefarbten Stelle
entspricht.

WICHTIG: Bei allen drei Methoden muss das Objekt eine von der Umgebungstemperatur
verschiedene Temperatur aufweisen.
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10.3 Charakteristische Emissionsgrade

Sollte keine der oben beschriebenen Methoden zur Ermittlung Ihres Emissionsgrades anwendbar sein,
kénnen Sie sich auf die Emissionsgradtabellen » Anhang A — Emissionsgradtabelle Metalle und
Anhang B — Emissionsgradtabelle Nichtmetalle beziehen. Beachten Sie, dass es sich in den Tabellen
lediglich um Durchschnittswerte handelt. Der tatsdchliche Emissionsgrad eines Materials wird u.a. von
folgenden Faktoren beeinflusst:

= Temperatur

= Messwinkel

= Geometrie der Oberflache (eben, konvex, konkav)

= Dicke des Materials

= Oberflachenbeschaffenheit (poliert, oxidiert, rau, sandgestrahit)
= Spektralbereich der Messung

= Transmissionseigenschaften (z.B. bei diinnen Folien)
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Anhang A — Emissionsgradtabelle Metalle

Material typischer Emissionsgrad
Spektrale Empfindlichkeit 1,0 ym 1,6 um 5,1 pm 8-14 um
Aluminium nicht oxidiert 0,1-0,2 0,02-0,2 0,02-0,2 0,02-0,1
poliert 0,1-0,2 0,02-0,1 0,02-0,1 0,02-0,1
aufgeraut 0,2-0,8 0,2-0,6 0,1-0,4 0,1-0,3
oxidiert 0,4 0,4 0,2-0,4 0,2-0,4
Blei poliert 0,35 0,05-0,2 0,05-0,2 0,05-0,1
aufgeraut 0,65 0,6 0,4 0,4
oxidiert 0,3-0,7 0,2-0,7 0,2-0,6
Chrom 0,4 0,4 0,03-0,3 0,02-0,2
Eisen nicht oxidiert 0,35 0,1-0,3 0,05-0,25 0,05-0,2
verrostet 0,6-0,9 0,5-0,8 0,5-0,7
oxidiert 0,7-0,9 0,5-0,9 0,6-0,9 0,5-0,9
geschmiedet, stumpf 0,9 0,9 0,9 0,9
geschmolzen 0,35 0,4-0,6
Eisen, gegossen  nicht oxidiert 0,35 0,3 0,25 0,2
oxidiert 0,9 0,7-0,9 0,65-0,95 0,6-0,95
Gold 0,3 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Haynes Legierung 0,5-0,9 0,6-0,9 0,3-0,8 0,3-0,8
Inconel elektropoliert 0,2-0,5 0,25 0,15 0,15
sandgestrahlt 0,3-0,4 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6
oxidiert 0,4-0,9 0,6-0,9 0,6-0,9 0,7-0,95
Kupfer poliert 0,05 0,03 0,03 0,03
aufgeraut 0,05-0,2 0,05-0,2 0,05-0,15 0,05-0,1
oxidiert 0,2-0,8 0,2-0,9 0,5-0,8 0,4-0,8
Magnesium 0,3-0,8 0,05-0,3 0,03-0,15 0,02-0,1
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Material typischer Emissionsgrad
Spektrale Empfindlichkeit 1,0 um 1,6 um 5,1 um 8-14 pm
Messing poliert 0,35 0,01-0,5 0,01-0,05 0,01-0,05
rau 0,65 0,4 0,3 0,3
oxidiert 0,6 0,6 0,5 0,5
Molybdan nicht oxidiert 0,25-0,35 0,1-0,3 0,1-0,15 0,1
oxidiert 0,5-0,9 0,4-0,9 0,3-0,7 0,2-0,6
Monel (Ni-Cu) 0,3 0,2-0,6 0,1-0,5 0,1-0,14
Nickel elektrolytisch 0,2-0,4 0,1-0,3 0,1-0,15 0,05-0,15
oxidiert 0,8-0,9 0,4-0,7 0,3-0,6 0,2-0,5
Platin schwarz 0,95 0,9 0,9
Quecksilber 0,05-0,15 0,05-0,15 0,05-0,15
Silber 0,04 0,02 0,02 0,02
Stahl poliertes Blech 0,35 0,25 0,1 0,1
rostfrei 0,35 0,2-0,9 0,15-0,8 0,1-0,8
Grobblech 0,5-0,7 0,4-0,6
kaltgewalzt 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9
oxidiert 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9
Titan poliert 0,5-0,75 0,3-0,5 0,1-0,3 0,05-0,2
oxidiert 0,6-0,8 0,5-0,7 0,5-0,6
Wolfram poliert 0,35-0,4 0,1-0,3 0,05-0,25 0,03-0,1
Zink poliert 0,5 0,05 0,03 0,02
oxidiert 0,6 0,15 0,1 0,1
Zinn nicht oxidiert 0,25 0,1-0,3 0,05 0,05
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Anhang B — Emissionsgradtabelle Nichtmetalle

Material typischer Emissionsgrad
Spektrale Empfindlichkeit 1,0 ym 2,2 um 5,1 ym 8-14 ym
Asbest 0,9 0,8 0,9 0,95
Asphalt 0,95 0,95
Basalt 0,7 0,7
Beton 0,65 0,9 0,9 0,95
Eis 0,98
Erde 0,9-0,98
Farbe nicht alkalisch 0,9-0,95
Gips 0,4-0,97 0,8-0,95
Glas Scheibe 0,2 0,98 0,85
Schmelze 0,4-0,9 0,9
Gummi 0,9 0,95
Holz nattrlich 0,9-0,95 0,9-0,95
Kalkstein 0,4-0,98 0,98
Karborund 0,95 0,9 0,9
Keramik 0,4 0,8-0,95 0,8-0,95 0,95
Kies 0,95 0,95
Kohlenstoff nicht oxidiert 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9
Graphit 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,8
Kunststoff >50 pm  lichtundurchlassig 0,95 0,95
Papier jede Farbe 0,95 0,95
Sand 0,9 0,9
Schnee 0,9
Textilien 0,95 0,95
Wasser 0,93

55
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Anhang C — Adaptive Mittelwertbildung

Die Mittelwertbildung wird in der Regel eingesetzt, um Signalverlaufe zu glatten. Uber den einstellbaren
Parameter Zeit kann dabei diese Funktion an die jeweilige Anwendung optimal angepasst werden. Ein
Nachteil der Mittelwertbildung ist, dass schnelle Temperaturanstiege, die durch dynamische Ereignisse
hervorgerufen werden, der gleichen Mittlungszeit unterworfen sind und somit nur zeitverzégert am
Signalausgang bereitstehen. Die Funktion Adaptive Mittelwertbildung (Smart Averaging) eliminiert diesen
Nachteil, indem schnelle Temperaturanstiege ohne Mittelwertbildung direkt an den Signalausgang
durchgestellt werden.
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Anhang D — Konformi
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